Yl RIVA LUTING

GLASS IONOMER LUTING
CEMENT
INSTRUCTIONS FOR USE
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Riva Luting is the ideal radiopaque, self curing glass-ionomer luting
material. With excellent tooth adhesion, high fluoride release and
flowability, it is useful for a wide range of clinical applications. Riva
Luting is available in a universal light yellow shade in capsule form and
in powder/liquid kits.

INDICATIONS FOR USE:

Cementation of metal or porcelain fused to metal inlays, onlays and
crowns.

Cementation of stainless steel crowns

Cementation of posts and screws.

Attachment of metal orthodontic bands.

Base or liner.

CONTRA-INDICATIONS:

1. Pulp capping

2. Product may cause skin irritations to some people. In such cases,
discontinue use and seek medical attention. Any persons having
known resin allergies should immediately discontinue use.

INSTRUCTIONS FOR USE — CAPSULES:

Powder/Liquid ratio (g/g) 0.349 /0.17g
Minimum delivery/capsule 0.15 mL
Mixing time (min, sec.) 10 seconds

Minimum working time (min, sec.) 2'15"

Setting time (min, sec.) 4'30" - 10'00" (approx.)
Note: working and setting time vary with temperature and mixing time,
?nd slow with storage. Data are at 23+1 °C. Intra-oral times will be
aster.

Net setting time (min, sec.) 4'00" (approx.)

E\Iet se)mng time excludes mixing time. Tested per ISO9917-1 Annex A
37°C

Il RIVA LUTING

GLASIONOMER
BEFESTIGUNGSZEMENT
GEBRAUCHSANWEISUNG
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Riva luting ist das ideale, réntgenopake und selbsthartende Glasionomer
Befestigungsmaterial. Aufgrund seiner tiberlegenen Haftungswerte, der
hohen Fluoridfreisetzung und Fliessfahigkeit, eignet es sich optimal fur
eine Vielzahl von klinischen Anforderungen.Riva luting ist in der Farbe
universal hellgelb in Kapseln und als Pulver/Flissigkeit Kits erhéaltlich.

INDIKATIONEN:

* Zementieren von Metall oder Porzellan an Inlays, Onlays und
Briicken.

Zementieren von Metallkronen.

Zementieren von Stiften und Schrauben.

Befestigung von kieferorthopadischen Metallbandern.
Unterfullungen oder als Liner.

KONTRAINDIKATIONEN
. Versiegelung der Pulpa
2. Dieses Produkt kann bei einigen Personen Hautreizungen
hervorrufen. In solchen Féllen ist die Behandlung abzubrechen
und ein Hautarzt aufzusuchen. Bei Personen denen eine derartige
Allergie bekannt ist, sollten nicht mit diesem Produkt behandelt
werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG FUR KAPSELN:

Pulver/Liquid Ratio (in g) 0.349/0.179
Benutzbare Mindestmenge pro Kapsel 0,15ml
Mischzeit (in Min. und Sek.) 10 Sek.
Arbeitszeit (in Min. und Sek.) 2 Min. 15 Sek.

Abbindezeit (in Min. und Sek.) ca. 4 Min. 30 Sek. - 10 Min.
Hinweis: Die Verarbeitungs- und Abbindezeit variiert je nach Temperatur
und Mischzeit und verlangsamt sich mit der Lagerung. Die Daten liegen
bei 23 + 1 °C. Die intraoralen Zeiten werden schneller sein

PREPARATION:

Isolate, clean and dry tooth.

Note: Do not dehydrate the tooth. Do not remove the smear layer. In
cases where pulp protection is necessary, use a calcium hydroxide liner.

ACTIVATION OF CAPSULE:

1. Remove a capsule from the foil pack.

2. Push the plunger firmly by hand or on a hard surface, until it is flush
with the body of the capsule.

Important: Do not click with applicator before you mix.

3. Immediately place the capsule into the Ultramat 2 amalgamator, or
any other high-speed mixer.

4. Triturate for 10 seconds.

5. Immediately remove the capsule and place into the Riva applicator.
Note: The mixing time can be set from 8 —15 seconds on high speed
amalgamators such as the Ultramat 2. The shorter the mixing time,
the longer will be the working and setting times. Likewise, longer
mixing times will shorten them. Avoid pauses between activation,
mixing and application, as extrusion from the capsule will be difficult
or even impossible as soon as the material starts to set.

CEMENTATION PROCEDURE:

1. Ensure the internal surface of the restoration to be seated is cleaned
and dried.

2. Apply approximately 1 mm of cement to the bonding surface.

3. Seat restoration within 30 seconds of completing mix.
Note: Avoid overfilling crowns. Room temperatures above 23°C/73°F
will reduce the working time.

4. At the first formation of the gel stage, remove excess cement.
Note: Continued manipulation of the material after the working time
will reduce adhesion.

INSTRUCTIONS FOR USE — POWDER/LIQUID KITS:
Powder/liquid ratio (g/g)

(1 scoop of powder to 2 drops of liquid) 1.8/1.0
Mixing time (min, sec.) 20 sec
Working time (min, sec.) 3'15"

Setting time (min, sec.) 4'30" - 10'00" (approx.)
Note: working and setting time vary with temperature and mixing time,
powder/liquid ratio used, and slow with repeated opening. Data are at
23+1 °C. Intra-oral times will be faster.

Net setting time (min, sec.) 330" - 6'30" (approx.)
E\Iet se)ttmg time excludes mixing time. Tested per ISO9917-1 Annex A
37°C

PREPARATION:

Isolate, clean and dry tooth.

Note: Do not dehydrate the tooth. Do not remove the smear layer. In
cases where pulp protection is necessary, use a calcium hydroxide liner.

POWDER-LIQUID DISPENSING AND MIXING:

1. Gently tap the jar. Use the plastic scoop provided, dispense one level
measure of powder onto a mixing pad/slab.
Mixing pad type: non-absorbent paper or glass slab
Note: Use a cool glass slab for extended working time

2. Carefully dispense two drops of liquid next to the dispensed powder.
Replace cap tightly after use.

3. Add all the powder to the liquid using a plastic spatula. Quickly mix
to a homogeneous paste for 20 seconds.
Note: Divide the powder into two equal parts for larger quantities.
Mix the liquid with one part of the powder for 5 seconds, then
include the second part and mix for 15 seconds (total 20 seconds).

CEMENTATION PROCEDURE:

1. Ensure the internal surface of the restoration to be seated is cleaned
and dried.

2. Apply approximately 1 mm of cement to the bonding surface.

3. Seat restoration within 30 seconds of completing mix.
Note: Avoid overfilling crowns. Room temperatures above 23°C/73°F
will reduce the working time.

4. At the first formation of the gel stage, remove excess cement.
Note: Continued manipulation of the material after the working time
will reduce adhesion.

PRECAUTIONS:

For professional use only.

Keep out of reach of children.

Do not take internally.

Do not inject SDI Riva products.

Do not remove capsules from their foil packets until ready to use.

Do not use after expiry date.

Do not mix powder or liquid with any other brand of glass ionomer

products.

Do not use Riva Luting on any persons having known acrylic acid

allergies.

e Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order
of a dentist.

e SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional
representative.

FIRST AID:
Eyes (contact): Open eye and flush thoroughly with water for 15
minutes. Seek medical attention.

e Skin (contact): Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol.
Wash thoroughly with water. Seek medical attention if required.

¢ Ingestion: Rinse mouth thoroughly. Drink water or milk. Seek medical
attention if required.

STORAGE AND HANDLING
Do not remove Riva Luting capsules from their foil packets until
ready to use.

e Store at temperatures between 4°C - 20°C (39°F - 68°F) for capsules
and 4°C - 30°C (39°F - 86°F) for powder liquid kits.

e Use at room temperature between 20°C and 25°C (68°F - 77°F).

Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street
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Australia
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Abbindezeit netto (in Min. und Sek.) ca. 4 Min.
Die Abbindezeit netto schlieBt die Mischzeit aus. Getestet gemaB
1S09917-1 Anhang A (37 °C).

VORBEREITUNG:

Zahn isolieren, reinigen und trocknen.

Beachten: Zahn nicht Gbertrocknen. Schmierschicht nicht entfernen.
Falls Pulpentiberkappung erforderlich ist, einen Kalziumhydroxid-Liner
verwenden.

KAPSEL AKTIVIEREN:
1. Kapsel aus der Plastikfolie auspacken.
2. Den Kolben komplett mit dem Finger oder auf einer harten
Unterlage in die Kapsel driicken.
WICHTIG: Die Kapsel vor dem Anmischen NICHT mit dem
pplikator aktivieren!.
3. ort nach dem Aktivieren in den Ultramat 2 Kapselmischer, oder
emen anderen Hochfrequenz-Kapselmischer einsetzen.
10 Sekunden anmischen.
Kapsel sofort entfernen und in den Riva Applikator einsetzen.
Beachten: Die Mischzeit kann an Hochfrequenz-Kapselmischern
wie dem Ultramat 2 auf 8 bis 15 Sekunden eingestellt werden.
Je kurzer die Mischzeit, desto langer werden die Arbeitszeit und
Abbindzeit. Umgekehrt werden diese bei langerer Mischzeit
verkirzt. Pausen zwischen Aktivierung, Anmischen und Applikation
sollten vermieden werden, weil sich das Material sonst nur schwer
oder Uberhaupt nicht aus der Kapsel pressen lasst, wenn die
Aushértung bereits begonnen hat.
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ZEMENTIEREN:

1. Stellen Sie sicher ,dass die internen Oberflachen der Praparation, wo
die Restauration angebracht werden soll, sauber und trocken sind.

2. Zement in ca. Tmm Schicht auf die zu klebende Oberflache
auftragen.

3. Die Restauration innerhalb von 30 Sekunden nach Anmischen
einsetzen.
Beachten: Kronen nicht Gberfullen. Bei einer Raumtemperatur von
Uber 23°C/73°F verringert sich die Arbeitszeit.

4. Bei beginnender Aushartung tberschissigen Zement entfernen.
Beachten: Das Uberschreiten der angegebenen Arbeitszeit kann
reduzierte Haftungswerte zur Folge %aben.

GEBRAUCHSANWEISUNG FUR PULVER/LIQUID KITS
Pulver/Liquid Ratio (in g)
(1 Messloffel Pulver auf 2 Tropfen Liquid) 1,8/1,0
Mischzeit (in Min. und Sek.) 20 Sek.
Arbeitszeit (in Min. und Sek.) 3 Min. 15 Sek.
Abbindezeit (in Min. und Sek.) ca. 4 Min. 30 Sek. - 10 Min.
Hinweis: Die Verarbeitungs- und Abbindezeit variiert je nach Temperatur
und Mischzeit und verlangsamt sich mit der Lagerung. Die Daten liegen
bei 23 + 1 °C. Die intraoralen Zeiten werden schneller sein.
Abbindezeit netto (in Min. und Sek.)

ca. 3 Min. 30 Sek. - 6 Min. 30 Sek
Die Abbindezeit netto schlieBt die Mischzeit aus. Getestet gemaB
1S09917-1 Anhang A (37 °C).

VORBEREITUNG:

Zahn isolieren, reinigen und trocknen.

Beachten: Zahn nicht tbertrocknen. Schmierschicht nicht entfernen.
Falls Pulpentberkappung erforderlich ist, einen Kalziumhydroxid-Liner
verwenden.

PULVER/LIQUID VORBEREITUNG UND MISCHUNG:

1. Um das Pulver zu lockern, den Behélter leicht auf den Tisch
klopfen. Mit dem beilie enden Messloffel ein gestrichenes Mass
Pulver auf ein M\schpadggeben. Art des Mischpads: Glasplatte oder
wasserabweisendes Papier.

Beachten: Glasplatte abkuhlen um die Arbeitszeit zu verlangern.

2. Vol;suchtig 2 Tropfen Riva Liquid neben das Pulver auf das Mischpad
geben.

Flasche nach Benutzung wieder fest verschliessen.

3. Mit einem Plastikspatel das Pulver mit dem Liquid 20 Sekunden lang
zu einer homogenen Masse mischen.

Beachten: Bei grosseren Mengen das Pulver in zwei gleiche Teile
aufteilen. Das Liquid fur 5 Sekunden mit dem ersten Teil mischen,
dann den zweiten Teil hinzumischen und weitere 15 Sekunden
(insgesamt 20 Sekunden)

mischen.

ZEMENTIEREN:

1. Stellen Sie sicher ,dass die internen Oberflachen der Praparation, wo
die Restauration angebracht werden soll, sauber und trocken sind.

2. Zement in ca. Tmm Schicht auf die zu klebende Oberflache
auftragen.

3. Die Restauration innerhalb von 30 Sekunden nach Anmischen
einsetzen.
Beachten: Kronen nicht Gberfullen. Bei einer Raumtemperatur von
Uber 23°C/73°F verringert sich die Arbeitszeit.

4. Bei beginnender Aushartung tberschissigen Zement entfernen.
Beachten: Das Uberschreiten der angegebenen Arbeitszeit kann
reduzierte Haftungswerte zur Folge haben

WARNHINWEISE

Nur fir zahnarztlichen Gebrauch.

Von Kindern fernhalten.

Nur zur duBeren Anwendung geeignet.

Riva Produkte nicht injizieren.

Kapseln erst bei Gebrauch aus der Folie auspacken.

Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

Pulver oder Liquid nicht mit anderen Glas lonomer Produkten

mischen.

* Riva luting nicht bei Personen mit bekannten Allergien auf
Acrylsdure verwenden.

e Achtung: Internationales Recht beschrénkt dieses Produkt zum
Verkauf an oder auf Anordnung eines Zahnarztes.

* Sicherheitsdatenblatter unter www.sdi.com.au oder wenden Sie sich
an lhren SDI-Vertreter.

ERSTE HILFE:
Augen (Kontakt): Augen weit 6ffnen und 15 Minuten lang mit
klaren Wasser spulen. Augenarzt aufsuchen.

e Haut (Kontakt): Die betroffenen Stellen mit Alkohol abwischen. Mit
klarem Wasser waschen. Falls notwendig einen Arzt konsultieren.

e Verschlucken: Mund mit klarem Wasser aussptlen. Wasser oder
Milch trinken. Falls notwendig einen Arzt konsultieren.

AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT:

* Die Riva Luting Kapseln erst direkt vor Verwendung aus der Folie
auspacken.

* Bei Temperaturen zwischen 4°C bis 20°C (39°F bis 68°F) fur
Kapseln und 4°C bis 30°C (39°F bis 86°F) fur Pulver / Flissigkeit Kits
aufbewahren.

*  Bei Zimmertemperatur zwischen 20°C bis 25°C (68°F - 77°F)
verarbeiten

Bl rivA LUTING

CIMENTO DE IONOMERO DE
VIDRO CONVENCIONAL PARA
CIMENTACAO
INSTRUCOES PARA USO

Riva Luting é um cimento de idnomero de vidro, radiopaco,
autopolimerizavel para cimentacdo. Apresenta excelente
adesao ao dente, alta liberacao de fltor e fluidez ideal.Riva
Luting esté disponivel na cor universal amarelo claro e na
apresentacao capsula e em kits pd/liquido.

INDICACOES:

¢ Cimentacdo de inlays, onlays ou coroas em metal.
e Cimentacdo de coroas de aco.

e Cimentacdo de pinos metéalicos.

e Attachment de bandas ortodonticas.

¢ Preenchimento ou forramento.

CONTRA INDICACOES:
Cobertura pulpar
O produto pode causar irritacdes na pele em alguns pacientes.
Neste caso, descontinue o uso e busque ajuda médica. Qualquer
um que tenha alergia a resina deve descontinuar o uso
imediatamente.
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INSTRUCOES PARA USO — CAPSULAS:

Yl RIVA LUTING

CEMENTO DE IONOMERO DE
VIDRIO
INSTRUCCIONES DE USO
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Riva Luting es el cemento de ionémero de vidrio ideal, autocurable y
radiopaco. Con excelente adhesion dental, fluidez y alta liberacion de
fluoruro. Es Gtil para una amplia variedad de aplicaciones clinicas.
Riva Luting esta disponible en color universal, amarillo claro, en
presentacion de capsulas y kits de polvo / liquido.

INDICACIONES DE USO:

e Cementacion de metal, metal-porcelana, inlays, onlays y coronas.
e Cementacion de coronas de acero inoxidable.

e Cementacion de postes y tornillos.

e Cementacion de bandas metélicas de ortodoncia.

e Como base.

CONTRA-INDICACIONES:

1. En coronacion de pulpas

2. En algunas personas, el producto puede ocasionar irritaciones en
la piel. En tal caso, descontinte su uso y busque atencion médica.
Cualquier persona que padezca de alergias por la resina debe
descontinuar su uso inmediatamente.

INSTRUCCIONES DE USO — CAPSULAS

Proporcao pé/liquido (gr/gr): 0.34qr /0.17gr Proporcion polvo / liquido (g/g) 0.349 /0.17g
Volume minimo dispensado por capsula: 0,15 ml Contenido minimo / capsula 0.15 ml
Tempo de mistura: 10 segundos Tiempo de mezcla (min, seg.) 10 segundos
Tempo de trabalho: 2 min 15 seg Tiempo de trabajo (min, seg.) 215"

Tempo de cura: 4 min 30 seg - 10 min. (approx.)
Nota: o tempo de trabalho e de presa varia com a temperatura e o
tempo de mistura e diminui com o armazenamento. Os dados estdo a
23+1 °C. Os tempos intra-orais serao mais rapidos.

Tiempo de fraguado (min, seg.) 430" - 10" (approx.)
Nota: el tiempo de trabajo y fraguado varia con la temperatura y el
tiempo de mezclado, y se ralentiza con el almacenamiento. Los datos son
a23+1 °C. Los tiempos intraorales seran mas rapidos.

Tempo liquido de cura: 4min (approx.)
O tempo liquido de presa exclui o tempo de mistura. Testado de acordo
com 1509917-1 Anexo A (37°C).

Tiempo neto de fraguado (min, seg.) 4’ (approx.)
El tiempo de fraguado neto excluye el tiempo de mezclado. Probado
segun 1S09917-1 Anexo A (37 °C).

PREPARACAO

Isolar, limpar e secar o dente

Observacao: Nao desidratar o dente. Nao remover a camada “smear
layer”. Quando for necessario proteger a polpa, usar hidroxido de
célcio como

forramento.

ATIVAGAO DA CAPSULA:
1. Retirar uma cépsula da embalagem.
2. Ative a capsula empurrando o émbolo até que esteja rente ao
corpo da capsula.
Importante: Nao coloque no aplicador antes de misturar.
3. Posicionar imediatamente a capsula no aparelho misturador
Ultramat 2 ou em qualquer Misturador compativel ( 4000-
4800rpm).
Misturar por 10 segundos
Retirar imediatamente a capsula do aparelho misturador e coloca-
la no aplicador Riva.
Observacao: O tempo de mistura pode ser ajustado entre 8 e 15
segundos em misturadores de alta velocidade como o Ultramat
2. Quanto menor o tempo de mistura, maior serd o tempo de
trabalho e de cura. E, quanto maior o tempo de mistura, menor
o tempo de trabalho e de cura. Evitar pausas entre a ativacao,
mistura e aplicacado porque a extruséo do material da capsula serd
mais dificil ou até mesmo impossivel apds o inicio de cura.

PROCEDIMENTO PARA CIMENTACAO:

1. Certificar-se de que a superficie interna da restauracao esta limpa
e seca.

2. Aplicar uma camada de cimento de aproximadamente Tmm.

3. Posicionar a restauracao dentro de 30 segundos ap6s a mistura
completa.
Observacao: Evitar preencher demais as coroas. Temperatura
ambiente acima de 23° C reduzira o tempo de trabalho.

4. Remover o excesso durante a fase em gel.
Observacao: A manipulacéo continua do material apds o tempo de
trabalho reduzira a adesao.
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INSTRUCOES PARA USO - KIT PO/LIQUIDO:

Proporcao pd/liquido em g

(1 medida de p6 p/ 2 de liquido): 1.8e1,0

Tempo de mistura: 20 seq.

Tempo de trabalho: 3 min. 15 seg.

Tempo de cura: 4 min 30 seg - 10 min (approx.).
Nota: o tempo de trabalho e de presa varia com a temperatura e o
tempo de mistura e diminui com o armazenamento. Os dados estao a
23+1 °C. Os tempos intra-orais serao mais rapidos.

Tempo liquido de cura: 3min 30s seg - 6 min. 30 seg (approx.)
O tempo liquido de presa exclui o tempo de mistura. Testado de acordo
com 1509917-1 Anexo A (37°C).

PREPARACAO:

Isolar, limpar e secar o dente.

Observacao: Nao desidratar o dente. Nao remover a camada “smear
layer”. Quando for necessario proteger a polpa, usar hidroxido de
célcio como

forramento.

MISTURA E APLICACAO DO PO E LIQUIDO:

1. Bater suavemente no frasco. Utilizar o medidor de plastico, colocar
uma medida de p6 em um bloco de espatulacdo ou em uma placa
de vidro.

Observacao: Utilizar uma placa de vidro fria para aumentar o
tempo de trabalho.

2. Dispensar cuidadosamente duas gotas do liquido proximo ao po.
Tampar bem ap6s o uso.

3. Misturar o p6 com o liquido usando uma espatula de plastico.
Misturar rapidamente por 20 segundos até obter uma pasta
homogénea.

Observacao: Dividir o p6 em duas partes iguais para quantidades
grandes. Misturar o liquido com uma parte do pé por 5 segundos,
adicionar a segunda parte e misturar por 15 segundos (total 20
segundos).

PROCEDIMENTO PARA CIMENTACAO:

1. Certificar-se de que a superficie interna da restauracéo esta limpa
e seca.

2. Aplicar uma camada de cimento de aproximadamente Tmm.

3. Posicionar a restauracao em 30 segundos ap6s a mistura completa.
Observacao: Evitar preencher demais a as coroas. Temperatura
ambiente acima de 23° reduziré o tempo de trabalho

4. Remover 0 excesso durante a fase em gel.

Observacao: A manipulacéo continua do material apds o tempo de
trabalho reduzira a adesao.

PRECAUQOES

Somente para uso profissional.

Mantenha longe do alcance das criancas.

Nao ingerir.

Nao injetar produtos SDI Riva.

Nao retirar as capsulas da embalagem antes do seu uso.

N&o usar ap6s a data de validade.

N&o misturar o p6 ou o liquido com qualquer outra marca de

ionémero de vidro.

N&o usar Riva Luting em pessoas que tenham alergia a 4cidos

acrilicos.

* Atencao: A Lei Federal restringe a venda deste produto a
profissionais de odontologia ou a sua ordem.

¢ A Ficha de Segurangca esta disponivel em www.sdi.com.au ou
contate o seu representante SDI.

PRIMEIROS SOCORROS:

e Contato com os olhos: lavar abundantemente por 15 minutos e
procurar atendimento médico.

* Pele: Limpar com tecido ou esponja umedecidos em &lcool. Lavar
com agua. Se precisar, procurar atendimento médico.

* Ingestao: Lavar bem a boca. Beber agua ou leite. Procurar
atendimento médico se necessario.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO:

e Retirar as capsulas de Riva Luting das embalagens somente
quando forem usadas.

e Armazenar as capsulas em temperaturas entre 4°C e 20°C (39°F -
68°F) e os kits P6 e liquido entre 4°C - 30°C (39°F - 86°F).

e Usar sob temperatura ambiente entre 20° - 25°C (68°F - 77°F).

PREPARACION:

Aislar, lavar y secar el diente.

Nota: No deshidrate el diente. No remueva la capa de barro
dentinario. En los casos en donde la proteccion pulpar sea necesaria,
utilice una base de

hidroxido de calcio.

ACTIVACION DE LA CAPSULA:

. Remueva la cépsula de su empaque.
2. Empuije el émbolo firmemente con la mano o sobre una superficie
dura, hasta que esté en contacto con el cuerpo de la capsula.
Importante: No oprima el gatillo del aplicador antes de mezclar.
3. Inmediatamente coloque la capsula en el amalgamador Ultramat
2, o cualquier otro mezclador de alta velocidad.

. Triture la capsula durante 10 segundos.

. Inmediatamente tome la capsula y coléquela en el aplicador de
Riva.
Nota: El tiempo de trituracion puede ser de 8 a 15 segundos en
amalgamadores de alta velocidad como Ultramat 2. A menor
tiempo de mezcla, mayor tiempo de trabajo y fraguado. Asimismo,
a mayor tiempo de mezcla menor tiempo de trabajo y fraguado.
Evite las pausas entre la activacion, mezcla y aplicacion, ya que la
extrusion del material de la capsula puede ser dificil o imposible
cuando el material comienza a fraguar.
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PROCEDIMIENTO DE CEMENTACION:

1. Asegurese de que la superficie interna de la restauracion esté
limpia y seca.

2. Aplique aproximadamente 1 mm de cemento en la superficie a
cementar.

3. Coloque la restauracion dentro de los siguientes 30 sequndos
después de completada la mezcla.
Nota: Evite sobrellenar las coronas. Las temperaturas superiores a
23 °C/ 73°F reduciran el tiempo de trabajo.

4. Durante la primera etapa de formacién de gel, remueva el exceso
de cemento.
Nota: La manipulacién continua del material después del tiempo
de trabajo reducira la adhesion.

INSTRUCCIONES DE USO - KITS DE POLVO / LIQUIDO
Proporcion polvo/ liquido (g/g)

(1medida de polvo por 2 gotas de liquido)  1.8/1.0
Tiempo de mezcla (min, seg.) 20 seg.
Tiempo de trabajo (min, seg.) 315"

Tiempo de fraguado (min, seg.) 430" - 10" (approx.)
Nota: el tiempo de trabajo y fraguado varia con la temperatura y el
tiempo de mezclado, y se ralentiza con el almacenamiento. Los datos son
a23+1 °C. Los tiempos intraorales seran méas rapidos.

Tiempo neto de fraguado (min, seg.) 330" - 6’30 (approx.)
El tiempo de fraguado neto exc\uye el tiempo de mezclado. Probado
segun 1S09917-1 Anexo A (37 °C).

PREPARACION:

Aisle, lave y seque el diente.

Nota: No deshidrate el diente. No remueva la capa de barro
dentinario. En los casos en donde la proteccion pulpar sea necesaria,
utilice una base de

hidréxido de calcio.

PROPORCION DE POLVO- LIQUIDO Y MEZCLA:

1. Remueva cuidadosamente la tapa del frasco. Use la cuchara
dosificadora de plastico incluida, coloque una medida de polvo en
un block o loseta de mezcla.

Tipo de block de mezcla: Papel no absorbente o loseta de vidrio.
Noéa: Use una loseta de vidrio fria para extender el tiempo de
trabajo.

2. Dispense cuidadosamente 2 gotas de liquido al lado del polvo
dispensado.

Coloque la tapa y cierre bien después de usarlo.

3. Afada el polvo al liquido usando una espatula de plastico. Mezcle
rapidamente durante 20 segundos, hasta obtener una mezcla
homogénea.

Nota: Para mezclar grandes cantidades, divida el polvo en dos
partes iguales. Mezcle el liquido con una parte del polvo durante
5 segundos, después incluya la segunda parte del polvo y mezcle
durante 15 segundos (en total 20 segundos).

PROCEDIMIENTO DE CEMENTACION:

1. Asegurese de que la superficie interna de la restauracion esté
limpia y seca.

2. Aplique aproximadamente 1 mm de cemento en la superficie a
cementar.

3. Coloque la restauracion dentro de los siguientes 30 segundos
después de completada la mezcla.
Nota: Evite el sobrellenado de las coronas. Las temperaturas
superiores a 23°C / 73°F reduciran el tiempo de trabajo.

4. Durante la primera etapa de formacion del gel, remueva el exceso
de cemento.
Nota: La manipulacién continua del material después del tiempo
de trabajo reducira la adhesion.

PRECAUCIONES
Soélo para uso profesional.

e No remueva la capsula de su empaque hasta el momento de
utilizarla.

¢ No se utilice después de la fecha de caducidad.

¢ No mezcle el polvo y el liquido con ninguna otra marca de
ionémeros de vidrio.

¢ No use Riva Luting en ninguna persona alérgica a al acido acrilico.

® Precaucion: La ley restringe el uso de este producto y su venta
debe ser Ginicamente a dentistas.

¢ La Hoja de Datos de Seguridad esta disponible en www.sdi.com.
au o a través de su representante de SDI.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos (Contacto): Abra el ojo y enjuague abundantemente con
agua durante 15 minutos. Busque atencién médica.

e Piel (Contacto): Remueva utilizando un pafio o una esponja
humedecida en alcohol. Lave abundantemente con agua. Si se
requiere, busque atenciéon médica.

* Ingestién: Enjuague la boca abundantemente. Beba agua o leche.
Si se requiere, busque atencion médica.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

¢ No remueva las capsulas de Riva Luting de su empaque individual
de aluminio hasta que usted esté preparado para usarlas.

e En el caso de los kits de polvo, almacenar a temperaturas entre
4°C y 20°C (39°F - 68°F) y para los kits de polvo-liquido a
4°C - 30°C (39°F - 86°F).

e Usar a temperatura ambiente entre los 20°C y 25°C (68°F - 77°F).

Bl rivA LUTING

CIMENT DE SCELLEMENT AU
VERRE IONOMERE
CONSIGNES D'UTILISATION
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Riva Luting est le ciment de scellement radio-opaque idéal,
ciment de scellement verre ionomere autopolymérisable.
Avec une excellente adhésion a la dent, libération élevée de fluor et
fluide, trés pratique pour un grand nombre d’application clinique. Riva
Luting est disponible dans des teintes universelles jaunes pales sous
forme de capsule et en coffret de poudre/liquide.

INDICATIONS D'UTILISATION:

e Scellement des couronnes et onlays métaliques ou céramo-
meétaliques.

Scellement des couronnes en acier.

Scellement de tenons.

Scellement des bandes de contention orthodontiques en métal.
Fond de cavité ou liner.

CONTRE INDICATIONS:
Ne pas utiliser sur la pulpe en cas d'effraction pulpaire.
Le produit peut exceptionnellement provoquer des irritations
cutanées. En pareille circonstance, stopper I'utilisation du ciment
et surveiller médicalement le patient. En cas de sensibilité connue
a I'un des constituants, ne pas utiliser.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION - CAPSULES

Poudre/liquide ratio (g/q) 0.349/0.17g
Distribution minimale /capsule 0.15mL

Temps de mélange (min, sec.) 10 secondes

Temps de travail (min, sec.) 2'15"

Temps de préparation (min, sec) 430" - 10" (approx.)
Remarque : le temps de travail et de prise varie avec la température et
le temps de mélange, et lent avec le stockage. Les données sont & 23+1
°C. Les temps intra-oraux seront plus rapides.

Temps net de préparation (min, sec.) 4" (approx.)

Le temps de prise net exclut le temps de mélange. Testé se\on 1S09917-1
Annexe A (37°C).

PREPARATION:

Isoler, nettoyer et sécher la dent.

Note: ne pas déshydrater la dent. Ne pas enlever la couche humide.
Si ‘une protection de la pulpe est nécessaire, utiliser un hydroxyde de
calcium.

ACTIVATION DE LA CAPSULE:
1. enlever une capsule du papier aluminium.
2. Pousser fermement le piston avec la main ou sur une surface dure,
jusqu’a que cela aille dans le corps de la capsule.
NE PAS FAIRE un clic avec applicateur avant de mixer.
3. Immédiatement placer la capsule dans I'amalgamateur Ultramat
2, ou autre mélangeur haute vitesse.
. Vibrer pendant 10 secondes.
Enlever immédiatement la capsule et placer la dans I'applicateur
Riva.
Note: Le temps de malaxage peut étre compris entre 8 —15
secondes avec un amalgamateur haute vitesse tel I'Ultramat 2.
Plus le temps de malaxage est court, plus le temps de travail et de
préparation sera long. De méme, plus le temps de malaxage est
long plus la prise sera rapide. Eviter les pauses entre |'activation,
le malaxage et I'application, car I'expulsion de la capsule sera
difficile ou méme impossible des que le matériau commence a étre
pris.

PROCEDURE DE SCELLEMENT :

1. Vérifier que la surface interne de la restauration soit bien ajustée,
propre et séche.

2. Appliquer environ 1 mm de ciment sur la surface de collage.

3. Ajuster la restauration pendant 30 secondes supplémentaires.
Note: éviter de surcharger les couronnes. Si la température de
votre cabinet est supérieure & 23°C, le temps de travail sera réduit.

4. Des le début de la prise, enlever I'excés de ciment.
Note:Augmenter la manipulation au-dela du temps de travail du
matériau réduit I'adhésion.
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION - KITS POUDRE /LIQUIDE
Poudre/liquide ratio (g/g)

(1 cuillerée de poudre et 2 gouttes de liquide) 1.8/1.0
Temps de mélange (min, sec.) 20 secs
Temps de travail (min, sec.) 315"

Temps de préparation (min, sec) 430" - 10" (approx.)
Remarque : le temps de travail et de prise varie avec la température et

le temps de mélange, et lent avec le stockage. Les données sont & 23+1
°C. Les temps intra-oraux seront plus rapides.

Temps net de préparation (min, sec.) 330" - 6'30" (approx.)
Le temps de prise net exclut le temps de mélange. Testé selon 1SO9917-1
Annexe A (37°C).

PREPARATION:

Isoler, nettoyer et sécher la dent.

Note: ne pas déshydrater la dent. Ne pas enlever la couche humide.
Si ‘une protection de la pulpe est nécessaire, utiliser un hydroxyde de
calcium.

POUDRE/LIQUIDE PREPARATION ET MALAXAGE:

1. Percer doucement le pot. Utiliser la cuillere en plastique fournie,
verser une mesure de poudre sur un bloc de mélange.

Type de bloc de mélange: papier non-absorbent ou plaque en
verre.

Note: Utiliser une plaque froide en verre pour augmenter le temps
de travail.

2. Verser avec précaution deux gouttes de liquide a coté de la
poudre.

Replacer le capuchon aprés utilisation avec précaution.

3. Ajouter toute la poudre au liquide utilisant une spatule en
plastique. Mélanger rapidement pendant 20 sec pour obtenir une
pate homogene.

Note: Diviser la poudre en 2 parties égales pour de larges
quantités. Mélanger le liquide avec une partie de la poudre
pendant 5 secondes, puis ajouter la deuxiéme partie et mélanger
pendant 15 secondes (total 20 secondes).

PROCEDURE DE SCELLEMENT:

1. Vérifier que la surface interne de la restauration soit ajustée,
propre et séche.

2. Appliquer environ 1 mm de ciment sur la surface de collage.

3. Ajuster la restauration pendant 30 secondes.
Note: éviter de surcharger les couronnes. Si la température de
votre cabinet est supérieure & 23°C/73°F, le temps de travail sera
réduit.

4. Des le début de la prise, enlever I'excés de ciment.
Note: si vous continuer la manipulation du matériau apreés le temps
de travail, cela réduit I'adhésion.

PRECAUTIONS:

Pour utilisation professionnelle seulement.

Garder hors de porter des enfants.

Ne pas ingérer.

Ne pas injecter les produits Riva SDI .

Ne pas mettre au réfrigérateur.

Ne pas enlever les capsules de leurs emballages aluminium avant

utilisation.

Ne pas utiliser aprés la date de péremption.

* Ne pas mélanger la poudre ou le liquide avec aucune autre
marque de

* produit verre ionomere

¢ Ne pas utiliser Riva Luting sur des personnes ayant des allergies a
I'acide acrylique.

e Attention: La loi restreint la vente du produit aux dentistes
uniquement.

o La fiche de données de sécurité est disponible sur www.sdi.com.
au ou contacter un représentant SDI.

PREMIERS SOINS:

e Contact avec les yeux: Ouvrir les yeux et rincer abondamment avec
de I'eau pendant 15 minutes.

e Demander un avis médical.

e Contact avec la peau: enlever le produit avec un tissu ou éponge
imbibée d'alcool. Laver abondamment avec de I'eau. Demander un
avis médical si nécessaire.

* En cas d'ingestion: Rincez soigneusement la bouche. Buvez de
I'eau ou du lait. Demander un avis médical si nécessaire

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION:
Ne pas retirer les capsules Riva Luting de leur emballage jusqu’a
leur utilisation.

* Entreposer a des températures se situant entre 4°t 20°C (39°- 68°F).

o Utiliser a la température de la piéce a des températures se situant
entre 20°%t 25°C (68°- 77°F).



Yl RIVA LUTING

CEMENTO VETRO-IONOMERICO
PER FISSAGGIO
ISTRUZIONI
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Riva Luting & un materiale vetro-ionomerico per fissaggio
autoadesivo e radiopaco. Grazie all’eccellente adesione con il
dente, I'elevato rilascio di fluoro e la fluidita, Riva Luting puo essere
utilizzato in molteplici situazioni cliniche. Riva Luting & disponibile in
lqn ugico colore giallo chiaro universale, in capsula e nel kit polvere/
iquido.

INDICAZIONI:

e Cementazione di metallo o porcellana fusa su inlays/onlays
metallici e corone.

Cementazione di corone in acciaio inossidabile.
Cementazione di perni e viti.

Attacco di bande ortodontiche di metallo.

Base o sottofondo.

CONTROINDICAZIONI
Incappucciamento pulpare
In alcune persone il prodotto pud causare irritazioni della pelle.
In questi casi, interrompere I'utilizzo e rivolgersi a uno specialista.
Le persone con allergia alle resine dovrebbero immediatamente
interrompere Iutilizzo.

ISTRUZIONI — CAPSULE:

WIJ RIVA LUTING |5

CEMENT SZKtO-JONOMEROWY
DO OSADZANIA PRAC K
PROTETYCZNYCH |
INSTRUKCJA POSTEPOWANIA

Riva Luting to dajacy kontrast w rtg chemoutwardzalny cement
szkﬁof< nomerowy idealny do osadzania prac protetycznych. Materiat
charakteryzuje si¢ dobrg adhezja do twardych tkanek zgba, wysokim
uwalnianiem fluoru i optymalna konsystencja, co powoduije, ze
znajduje on wiele zastosowar klinicznych. Materiat Riva Luting posiada
uniwersalny jasnozoétty odcien i jest dostepny w postaci kapsufek lub
zestawdw proszek/ptyn.

WSKAZANIA
Osadzanie koron, mostéw i wkladéw PFM

e Osadzanie koron wykonanych ze stopu

e Osadzanie wkladéw i umocowan

¢ Osadzanie metalowych zamkdw ortodontycznych

e Podktad lub wyscielacz

PRZECIWWSKAZANIA:

1. Przykrycie bezposrednie miazgi.

2. Produkt moze spowodowac u niektorych pacjentow podraznienie
skory. Zrezygnuj wowczas z dalszego stosowania materialu i
wezwij pomoc medyczna. Preparat nie powinien byc stosowany u
paqentovv u ktowcﬁ stwierdzono alergie na zywice akrylowe.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA - KAPSULKI:
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CAM IONOMER LUTING SIMAN | K
KULLANIM KILAVUZU

Riva Luting ideal bir radyoopak-self-curing resin modifiye cam
ionomer simandir. Milkemmel derecede dise yapisir, yiiksek fluroid
esasli ve akiskandir. Riva luting de universal renkleri (agik sari) kapsul ve
toz/likit formu mevcuttur.

KULLANIM ALANI:
metal, porselen birlestiriimesi,metal inley,onlay, kron ve koprulerin
simantasyonunda

® Porselen inlay simantasyonunda

* Pin,post ve vidalarin simantasyonunda

e Tum seramik kronlarin simantasyonunda
¢ Kaide materyali olarak

KULLANILMAZ:

1. Pulpa ortmek icin
2. Resin e alerjisi olan kisilerde kullanilmamalidir. Bazi kisilerde tende
hassasiyet yapabilir, boyle bir durumda medikal destek aliniz

KAPSUL SiSTEM

Toz/likit orani (9/q) 0,349/0,179
Minimum kapsul kullanimi 0,15ml
Karistirma stresi 10 saniye
Calisma stresi 2 dk. 15 sny

RIVA LUTING

STIKLO JONOMERINIS
CEMENTAS
VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Riva Luting yra idealus rentgeno-kontrastiskas, savaime
kietéjantis, cementavimui skirtas stiklo jonomerinis cementas.
Sis cementas puikiai jungiasi su danties audiniais, iSskiria
daug fluoro ir yra takus, todél tinka daugeliui odontologiniy
procedary. Riva Luting gaminamas universalios Sviesiai
geltonos spalvos, medziaga jpakuota kapsulése ir milteliy/
skyscio rinkiniuose.
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NAUDOJIMO INDIKACIJOS:

¢ Metaliniy arba metalo keramikos jkloty, uzkloty
ir vainikéliy cementavimas.

¢ Nertdijancio plieno vainikéliy cementavimas.

¢ Sakniniy kaistiniy ir sraigtiniy jkloty cementavimas.

¢ Ortodontiniy metaliniy Ziedy cementavimas.

¢ Galima naudoti kaip pamusala.

KONTRAINDIKACIOS:

1. Atviros pulpos uzdengimas.

2. Kai kuriems Zmonéms medziaga gali dirginti oda. Tokiu atveju
i karto nutraukite medziagos vartojima ir kreipkités pagalbos j
gydytojq. Medziagos negalima naudoti, jeigu Zmogus alergiskas

lervoms.

NAUDOJIMO INTRUKCIJA — KAPSULES:

Rapporto polvere/liquido (gr/gr) 0,34gr/0,17gr Proporcja proszek/plyn (g/g) 0,349/0,179 Net olusumstiresi . 4dk30sny-10dk0sny (yaklasik) Milteliy/Skys€io santykis g/g 0,349/0,17g
Contenuto minimo della capsula 0,15 ml Minimalna porcja/kapsutka 0.15ml Not: calisma ve sertlesme siiresi, sicaklik ve kanistirma siiresine gére Minimali dozé / kapsulé 0.15mL

ella capsu'a 11na porg) P - degisir ve saklama suresine gore yavaslar. Veriler 23+1 °C'dedir. Agiz p -
Tempo di miscelazione (min., sec.) 10 secondi Czas mieszania 10 sekund ici stireler daha hizli olacaktir. Maidymo laikas (min, sek.) 10 sekundziy
Tempo di modellazione (min., sec.) 2' 15" Czas pracy (min., sek.) 215" Olusma stresi 4 dk 0 sny (yaklasik) Darbo laikas (min, sek.) 2'15"

Tempo di indurimento netto (min., sec.) 4'30" - 10'00" (circa)
Nota: il tempo di lavorazione e di presa varia con la temperatura e il
tempo di miscelazione e rallenta con la conservazione. | dati sono a 23+1
°C. | tempi intraorali saranno piu rapidi.

Tempo di indurimento (min., sec.) 4'00" (circa)

Il tempo netto di presa esclude il tempo di miscelazione. Testato secondo
1S09917-1 Allegato A (37°C).

PREPARAZIONE:

Isolare, pulire ed asciugare il dente.

Nota: Non disidratare il dente. Non rimuovere il fango dentinale.
Se necessario, proteggere la polpa con idrossido di calcio.

ATTIVAZIONE DELLA CAPSULA:

1. Aprire I'involucro contenente la capsula.

2. Premere il pistoncino con le mani o contro una superficie dura,
sino al suo completo inserimento nel corpo della capsula.
Importante: Non premere la capsula con Iapplicatore
prima di vibrarla.

3. Inserire immediatamente la capsula nel miscelatore Ultramat 2, o

in un altro miscelatore ad alta velocita.

. Miscelare per 10 secondi.

. Rimuovere immediatamente la capsula ed inserirla nell’applicatore

Riva.

Nota: Il tempo di miscelazione va da 8 a 15 secondi nei
miscelatori ad alta velocita come Ultramat 2. Minore & il tempo

di miscelazione, maggiore sara il tempo di modellazione e di
indurimento. Al contrario, i tempi di miscelazione piti lunghi
riducono i tempi di modellazione ed indurimento. Evitare pause
tra I'attivazione, la miscelazione e I'applicazione, in quanto
I'indurimento del materiale potrebbe rendere difficile o impossibile
I"estrusione dalla capsula.
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PROCEDURA PER LA CEMENTAZIONE:

1. Assicurarsi che la superficie interna del restauro da cementare sia
pulita ed asciutta.

2. Applicare circa Tmm di cemento sulla superficie di adesione.

3. Posizionare il restauro entro 30 secondi dalla miscelazione.
Nota: Evitare di applicare materiale in eccesso per la cementazione
delle corone. Una temperatura superiore ai 23°C / 73°F causa la
riduzione del tempo di modellazione.

4. Rimuovere il cemento in eccesso non appena inizia la fase di
gelificazione.
Nota: La continua manipolazione del materiale, oltre il tempo di
lavorazione, causa una riduzione dell’adesione.

ISTRUZIONI - KIT POLVERE/LIQUIDO
Rapporto polvere/liquido (gr/gr)

Czas wstepnego wigzania (min., sek.)  4'30" - 10'00" (w przyblizeniu)
Uwaga: czas pracy i wigzania zmienia sie w zaleznosci od temperatury
i czasu mieszania oraz wydtuza sie w zaleznosci od przechowywania.
Dane dotyczag temperatury 23 + 1 °C. Czasy wewnatrzustne bedg
szybsze.

Czas ostatecznego wigzania (min., sek.) 4'00" (w przyblizeniu)
Czas wiazania netto nie obejmuje czasu mieszania. Testowane
zgodnie z norma 1S09917-1 zatacznik A (37°C).

OPRACOWANIE:

Odizoluj i oczy$¢ zab. Nie przesuszaj. Nie usuwaj warstwy mazistej. Jesli
niezbedna jest dodatkowa ochrona miazgi zeba, zastosuj wyscielacz
na bazie wodorotlenku wapnia.

AKTYWACJA KAPSULKI:

1. Wyjmij kapsufkiz foliowej ostonki.

2. Przycisnij ttoczek tak, aby zagtebit sie do wnetrza kapsutki.
WAZNE: Nie umieszczac kapsutki w aplikatorze, dopoki
zawarty w niej materiaf nie zostanie zmieszany.

3. Natychmiast umies¢ uaktywniong kapsutke w mieszalniku Ultramat

2 lub dowolnym wysokoobrotowym mieszalniku (4000 — 4800

obr./min).

Mieszaj przez 10 sekund.

Szybko usun kapsutke z mieszalnika i umiesc jg w aplikatorze Riva.

UWAGA: Czas mieszania cementu w wysokoobrotowych

mieszalnikach takich jak Ultramat 2 moze wynosic 8-15 sekund.

Im krétszy czas mieszania, tym diuzszy czas pracy i czas wigzania

materiatu. Unikaj przerw pomigdzy aktywacja kapsutki, mieszaniem

cementu i jego aplikacja. Po rozpoczeciu wiazania materiafu

Wyﬂ?czenle go z kapsutki moze by¢ utrudnione lub nie bedzie

mozliwe.

OSADZENIE PRACY:

1. Upewnij sie, czy wewnetrzna czes¢ uzupetnienia protetycznego,
ktére zamierzasz osadzi¢, jest czysta i sucha.

2. Zaaplikuj Tmm warstwe cementu na powierzchnie uzupetnienia.

3. Zacementuj uzupetnienie w ciagu 30 sekund od rozpoczecia
mieszania. UWAGA: Unikaj przepetniania koron cementem.
Temperatura wyzsza niz 23°C / 74°F przyspieszy wigzanie
materiatu.

4. Usun nadmiary materiatu po wstepnym zwiazaniu. UWAGA:
Dalsze postepowanie z cementem po przekroczeniu czasu pracy
moze uposledzi¢ adhezje materiatu.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA RIVA SILVER -
ZESTAW PROSZEK/PLYN:

v

Proporcja proszek/plyn (g/g) 1.8/1.0
(1 miarka proszku na 2 krople ptynu)

(1 misurino di polvere a 2 gocce di liquido) 1.8/1,0 Czas mieszani.a 20 sekund
Tempo di miscelazione (min., sec.) 20 secondi Czas pracy (min., sek.) 315
Tempo di modellazione (min., sec.) 315" Czas wstepnego wigzania (min., sek.) 4'30” - 10'00" (w przyblizeniu)

Tempo di indurimento netto (min., sec.) 4' 30" - 10" 00" (circa)
Nota: il tempo di lavorazione e di presa varia con la temperatura e il
tempo di miscelazione e rallenta con la conservazione. | dati sono a 23+1
°C. | tempi intraorali saranno piu rapidi.

Tempo di indurimento (min., sec.) 3'30” - 6" 30"(circa)

tempo netto di presa esclude il tempo di miscelazione. Testato secondo
1509917-1 Allegato A (37°C).

PREPARAZIONE:

Isolare, pulire ed asciugare il dente.

Nota: Non disidratare il dente. Non rimuovere il fango dentinale.
Se necessario, proteggere la polpa con idrossido di calcio.

DOSAGGIO E MISCELAZIONE POLVERE/LIQUIDO

1. Dare dei leggeri colpetti al flacone di polvere. Utilizzando il
misurino di plastica fornito, versare un misurino di polvere su un
blocchetto per miscelazione o su una piastra di vetro.

Il blocchetto per miscelazione deve essere di carta non assorbente.
Nota: utilizzare la piastra di vetro fredda per prolungare il tempo di
modellazione.

2. Versare due gocce di liquido vicino alla polvere gia dosata.
Richiudere i contenitori dopo ["utilizzo.

3. Unire tutta la polvere al liquido, utilizzando una spatola di plastica.
Mescolare velocemente per 20 secondi, in modo da ottenere una
pasta omogenea.

Nota: per maggiori quantita, dividere la polvere in due parti uguali.
Mescolare il liquido con una parte della polvere per 5 secondi,

poi unire la seconda parte di polvere e mescolare per 15 secondi
(totale 20 secondi).

PROCEDURA PER LA CEMENTAZIONE:

1. Assicurarsi che la superficie interna del restauro da cementare sia
pulita ed asciutta.

2. Applicare circa Tmm di cemento sulla superficie di adesione.

3. Posizionare il restauro entro 30 secondi dalla miscelazione.
Nota: Evitare di applicare materiale in eccesso per la cementazione
delle corone. Una temperatura superiore ai 23°C / 73°F causa la
riduzione del tempo di modellazione.

4. Rimuovere il cemento in eccesso non appena inizia la fase di
gelificazione.
Nota: La continua manipolazione del materiale, oltre il tempo di
lavorazione, causa una riduzione dell’adesione.

PRECAUZIONI:

* Prodotto per il solo uso professionale.

* Tenere fuori dalla portata dei bambini.

* Non ingerire.

* Non iniettare i prodotti SDI Riva.

* Non refrigerare.

e Non rimuovere le capsule dall'involucro fino al momento

dell'utilizzo.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

* Non miscelare la polvere ed il liquido con prodotti vetro-ionomerici
di altre marche.

* Non utilizzare Riva Luting su soggetti con accertata allergia
all'acido acrilico.

e Attenzione: La legge consente la vendita di questo dispositivo solo
al dentista.

* Le Schede di Sicurezza (SDS) sono disponibili sul sito www.sdi.
com.au oppure contattando il rappresentante SDI locale.

PRIMO SOCCORSO:

Contatto con gli occhi: ad occhi aperti, lavare abbondantemente
con acqua per 15 minuti. Consultare un medico.

* Contatto con la pelle: rimuovere utilizzando un panno o una
spugna imbevuti di alcool. Lavare abbondantemente con acqua. Se
necessario, consultare un medico.

* Ingestione: sciacquare la bocca abbondantemente. Bere acqua o
latte. Se necessario, consultare un medico.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:
Non aprire I'involucro delle capsule Riva Luting fino al momento
dell'utilizzo.
e Conservare ad una temperatura compresa tra 4°C e 20°C
(39°F — 68°F) per le capsule e tra 4°C e 30°C (39°F — 86°F) per
i kit polvere/liquido.
e Utilizzare a temperatura ambiente tra 20°C e 25°C (68°F — 77°F).

Uwaga: czas pracy i wigzania zmienia sie w zaleznosci od temperatury
i czasu mieszania oraz wydtuza sie w zaleznosci od przechowywania.
Dane dotycza temperatury 23 + 1 °C. Czasy wewnatrzustne beda
szybsze.

Czas ostatecznego wigzania (min., sek.) 3'30" - 6 30" (w przyblizeniu)
Czas wiazania netto nie obejmuje czasu mieszania. Testowane
zgodnie z norma 1S09917-1 zatacznik A (37°C).

OPRACOWANIE:

Odizoluj i oczy$¢ zab. Nie przesuszaj. Nie usuwaj warstwy mazistej. Jesli
niezbedna jest dodatkowa ochrona miazgi zeba, zastosuj wyscielacz
na bazie wodorotlenku wapnia.

ZALECANY SPOSOB MIESZANIA PROSZKU | PLYNU

1. Zdejmij delikatnie ostonke z pojemnika z proszkiem. Uzywajac
plastikowej miarki odmierz i przenies jedna porcje proszku na

plytke do mieszania.

2. Dehkatme odmierz jedna krople plynu i przenie$ na plytke do
mieszania w pobllze pordji proszku. Zamknij szczelnie pojemnik.

3. Przy uzyciu szpatutki z tworzywa potacz cata porcje proszku z
plynem. Mieszaj przez 20 sekund do uzyskania jednorodnej
konsystencji materiatu.

UWAGA: Jesli masz zamiar miesza¢ wigksze ilosci cementu, podziel
porcje proszku na dwie réwne czesci. Mieszaj ptyn z czescig
proszku przez 5 sekund, a nastepnie dodaj pozostata czesc proszku
i mieszaj przez kolejne 15 sekund (catkowity czas mieszania - 20
sekud)

OSADZANIE PRACY:
Upewnij sig, czy wewnetrzna czes¢ uzupetnienia protetycznego,
ktdre zamierzasz osadzi¢, jest czysta i sucha.

2. Zaaplikuj Tmm warstwe cementu na powierzchnie uzupetnienia.

3. Zacementuj uzupetnienie w ciggu 30 sekund od rozpoczecia
mieszania. UWAGA: Unikaj przepetniania koron cementem.
Temperatura wyzsza niz 23°C / 74°F przyspieszy wigzanie
materiatu.

4. Usun nadmiary materiatu po wstepnym zwigzaniu. UWAGA:
Dalsze postepowanie z cementem po przekroczeniu czasu pracy
moze uposledzic¢ adhezje materiatu.

SRODKI OSTROZNOSCI:

¢ Whylacznie do zastosowan profesjonalnych

®  Przechowuj w miejscu niedostepnym dy dzieci.

¢ Do zastosowar zewnetrznych.

¢ Nie podawaj produktow SDI Riva w postaci iniekgji

*  Nie rozpakowuj kapsutek z foliowych ostonek dopdki nie beda

uzywane.

Nie stosuj po uptywie daty waznosci.

* Nie mieszaj proszku lub plynu z innymi rodzajami czy markami
cementdw szkto-jonomerowych.

* Nie stosuH' materiatu Riva Luting u pacjentéw rozpoznang
nadwraz iwos’c'\g na zywice.

e Ostrzezenie: Pod rygorem prawa zaleca sie sprzedaz wytacznie na
potrzeby dentystow.

o Certyfikaty bezpieczeristwa dostepne na: www.sdi.com.au lub u
przedstawiciela regionalnego.

PIERWSZA POMOC:
Oczy (kontakt): Przemywaj woda przez 15 minut i zapewnij
pomoc medyczna.

e Skdra (kontakt): Usun z powierzchni skéry za pomocg materiatu
lub gabki zanurzonych w alkoholu. Przemyj niezwtocznie woda.

. Prz jecie doustne: Pole¢ pacjentowi dokladnie wyptukac usta.

az wypicie znacznej ilosci wody/mleka. Zapewnij pomoc

medyczna W razie utrzymywania sie objawoéw zatrucia.

PRZECHOWYWANIE | POSTEPOWANIE:

¢ Nie rozpakowuj kapsutek Riva Luting z foliowych ostonek dopoki
nie beda uzywane.

*  Przechowuj w temperaturze w zakresie 4 - 20°C (39 - 68°F).

* Uzywaj w temperaturze pokojowej w zakresie 20 - 25°C (68 - 77°F).

Net sertlesme stiresi, karistirma stiresini harig tutar. 1ISO9917-1 Ek A'ya
(37°C) gére test edilmistir.

HAZIRLIK
Disi izole ediniz ve kurutunuz.
Not:Pulpa korumasi gereklidir, Kalsiyum hidroxit line kullaniniz.

KAPSULUN AKTiIVASYONU:

Kapsulu paketten ¢ikarin

Kapsulu patlatin

kapsuli derhal amalgamatore yerlestirin

10 saniye amalgamatorde sallayin

Hemen kapsult alip Riva aplikatére yerlestirin , Grtin kullanima hazir
haldedir.

Not: Karistirma stiresi 8-15 saniye olabilir, kisa sallama stiresi,
calismayi uzatir/ uzun sallama suresi calismayi kisaltir. Cihaz
kanstirirken , durdurma tusuna basmayiniz, bu materyalin
olusumunu engeller.
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SIMANTASYON ISLEMI
. Uygulama yapilacak ylizeyin temiz oldugundan emin olun

2. Yapistirilacak yiizeye yaklasik 1 mm siman uygulayin

3. Kronu dis Gzerine yerlestirdikten sonra 30 saniye bekleyin.
Not: 23 © C (73° F) sicaklikta uygulama, calisma sresini kisaltir.

4. Jel asamasinda fazla simani kaldirin
Not: Materyalde devam etmis manipulsayon, calismadan sonra
yapismayi azaltir.

TOZ/LIKIT SISTEM

Toz/likit orani (g/g)
(1 6l¢ti doz icin 2 damla likit) 1.8/1.0

Karnistirma suresi 20 saniye

Calisma suresi 3 dk. 15 sny

Net olusumsdiresi 4 dk 30 sny - 10 dk 0 sny (yaklasik)
Not: calisma ve sertlesme suresi, sicaklik ve karistirma stiresine gore
degisir ve saklama stiresine gére yavaslar. Veriler 23+1 °C'dedir. Agiz
ici sureler daha hizli olacaktir.

Olusma stresi 3 dk 30 sny - 6 dk 30 sny (yaklasik)
Net sertlesme stiresi, karistirma stiresini harig tutar. 1ISO9917-1 Ek A'ya
(37°C) gére test edilmistir.

HAZIRLIK
Disi izole ediniz ve kurutunuz.
Not:Pulpa korumasi gereklidir, Kalsiyum hidroxit line kullaniniz.

TOZ/LIKIT HAZIRLANISI VE KARISTIRILMASI VE UYGULAMASI

. Yavasca kapagi agin, plastik kasik kullanin
Karistirma padi tipi: su gecirmez kagit veya cam
Not: uzun calisma stiresi icin kullanilan cam soguk olmalidir.
Likiti toz ile dikkatlice kanistirin
Plastik spatul yardimi ile birbirine kanstirin. Hizlica 20 saniye
boyunca , homojen pasta haline gelmelidir.
Not: Tozu iki pargaya bolun, birinci parcaya likiti ekleyip 5 saniye
boyunca karistirin, sonra bunu ikinci parca toz ile 15 saniye
boyunca karistirin.
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SIMANTASYON ISLEMI
Uygulama yapilacak ytizeyin temiz oldugundan emin olun
2. Yapistirilacak yuizeye yaklasik 1 mm siman uygulayin
3. Kronu dis Gzerine yerlestirdikten sonra 30 saniye bekleyin.
Not: 23 © C (73° F) sicaklikta uygulama, calisma stresini kisaltir.
4. Jel asamasinda fazla simani kaldirin
Not: Materyalde devam etmis manipulsayon, calismadan sonra
yapismayi azaltir.

UYARILAR

¢ Sadece profesyonel kullanim icidir.

e Cocuklardan uzak tutunuz.

e lgmeyiniz.

¢ Enjekte etmeyiniz.

o Kapslu kullanima kadar paketindencikarmayiniz.

¢ Son kullanma tarihinden sonra kullanmayiniz

* Toz/likiti baska marka cam ionomer ile karistirmayin.

o Akrilik aside alerji olan kisilerde kullanmayiniz.

¢ Uyar: Federal Hukuk sinirina gore sadece dis Hekimleri icin satilir.

o Urin giivenlik formuna(SDS) www.sdi.com.au adresinden veya
Grtin dagiticisindan ulasabilirsiniz.

iLK YARDIM

GOz temasinda su ile yikayin, doktora basvurunuz

¢ Ten temasinda alkol ile silip, su ile yikayin.

* Yutulursa, su veya sut icip doktora basvurun

¢ Soluma/teneffiis etme(toz): agik havaya cikin, nefes almakta
zorlanilirsa doktora basvurunuz.

SAKLAMA KOSULLARI
Riva Luting Kapsulleri kullanima hazir olmadan ambalajindan
cikarilmamalidir.

o Kapsdlleri 4°C and 20°C (39°F - 68°F), Toz ve Likit Setini ise 4°C -
30°C (39°F - 86°F), sicakligi arasinda saklayiniz.

e Urlint 20°C and 25°C (68°F - 77°F) sicakligi arasinda kullaniniz.

Galutinis kietéjimo laikas (min, sek.) 430" - 10'00" (apytiksliai)
Pastaba: darbo ir stingimo laikas skiriasi priklausomai nuo
temperatdros ir maisymo trukmes, o létéja sandéliuojant. Duomenys
pateikti esant 23+1 °C temperatarai. Intraoralinis laikas bus greitesnis.
Kietéjimo laikas (min, sek.) 4'00" (apytiksliai)

Grynasis stingimo laikas neapima maisymo laiko. ISbandyta pagal
1S09917-1 A prieda (37°C).

PARUOSIMAS:

Izoliuokite, nuvalykite ir nudziovinkite dantj.

Pastaba: Neperdziovinkite danties pavirsiaus. Nepasalinkite lipniojo
sluoksnio. Jeigu reikia apsaugoti danties pulpa, naudokite kalcio
hidroksido pamusala.

KAPSULES AKTYVAVIMAS:

1. 18imkite kapsule is folijos jpakavimo.

2. Ant kieto pavirsiaus arba ranka stumkite stamoklj zemyn, kol jis
pasieks kapsulés korpusa.

3. Nedelsiant jdékite aktyvuotg kapsule j Ultramat 2 amalgamatoriy
arba bet kokj kita didelio greicio kapsuliy maisytuva.

4. Maisykite 10 sekundziy.

5. Nedelsiant isimkite kapsule ir jdékite j Riva Aplikatoriy.
Pastaba: Didelio greitio amalgamatoriuje, pavyzdziui, Ultramat
2, maisymo laika galima pasirinkti tarp 8 — 15 sekundziy. Kuo
trumpiau maisysite cementa, tuo bus ilgesnis darbo ir kietéjimo
laikas. O jeigu cementa maisysite ilgiau, darbo ir kietéjimo laikas
sutrumpes. Stenkités nedaryti pertrauky tarp kapsulés aktyvavimo,
maisymo ir cemento uztepimo, kadangi cementui pradéjus kietéti,
bus sunku arba visai nejmanoma jj isspausti i kapsulés.

CEMENTAVIMO PROCEDURA:

1. Patikrinkite, ar vidinis restauracijos pavirsius, kuris liesis su dantimi,
yra $varus ir sausas.

2. UZtepkite apie Tmm cemento sluoksnj ant cementuojamo
pavirsiaus.

3. Uzdékite restauracija j vieta per 30 sekundZiy nuo maisymo
pabaigos.
Pastaba: Neperpildykite vainikéliy. Jeigu kambario temperattra
yra vir§ 23°C/73°F, sutrumpés darbo laikas.

4. Prasidéjus gelio fazei, pasalinkite cemento pertekliy.
Pastaba: Jeigu pasibaigus medziagos darbo laikui tesite
manipuliacijas, susilpnés surisimas su danties audiniais. a.

NAUDOJIMO INTRUKCUA - MILTELIY / SKYSCIO RINKINIAI:
Milteliy/Skyscio santykis g/g 1.8/1.0

1 kauselis milteliy ir 2 skyscio lasai

MaiSymo laikas (min, sek.) 20 sek

Darbo Taikas (min, sek.) 315"

Galutinis kietéjimo laikas (min, sek.) 4'30" - 10'00" (apytiksliai)
Pastaba: darbo ir stingimo laikas skiriasi priklausomai nuo
temperatdros ir maisymo trukmés, o létéja sandéliuojant. Duomenys
pateikti esant 23+1 °C temperaturai. Intraoralinis laikas bus greitesnis.

Yl RIVA LUTING

GLASIONOMEERCEMENT
GEBRUIKSAANWIZING

IN-HCO

Riva Luting is het ideale radiopake, zelfhardende
lassionomeercement. Dankzij de uitstekende hechting, de hoge
luorideafgifte en ongekende flexibiliteit is dit product geschikt voor

een breed scala aan klinische toepassingen. Riva Luting is verkrijgbaar

in een universele lichtgele tint en kan worden besteld als capsule of
als set met vloeistof en poeder.

GEBRUIKSINDICATIES:

e Cementeert metaal of porselein dat vastzit aan inlays, onlays en
kronen van metaal.

e Cementeert kronen van roestvrijstaal.

* Cementeert posten en schroeven.

* Hecht orthodontische banden van metaal.

* Voor gebruik als onderlaag.

CONTRA INDICATIES:
pulpaoverkapping
Bij sommige mensen kan het product huidirritatie veroorzaken. In
dergelijke gevallen dient het gebruik te worden gestaakt en dient
medische hulp te worden ingeroepen. Bij bekendheid met een
allergie voor hars dient het gebruik van dit product onmiddellijk te
worden gestaakt.

GEBRUIKSAANWUZING - CAPSULES:

Verhouding van poeder en vloeistof 0,34g/0,17g
(in gram)
Minimale toediening/capsule 0,15 ml

10 seconden.

2 min en 15 sec

4 min en 30 sec - 10 min

(bij benadering)

Let op: werk- en uithardingstijd variéren met temperatuur en mengtijd,
en traag met opslag. Gegevens zijn bij 23 £ 1 °C. Intra-orale tijden zullen
sneller zijn.

Uithardingstijd (in minuten)

Mengtijd (in seconden)
Inwerktijd (in minuten)
Netto uithardingstijd (in minuten)

4 min en 00 sec

(bij benadering)
Netto uithardingstijd is exclusief mengtijd. Getest volgens ISO9917-1
Bijlage A (37°C).

VOORBEREIDING:

Isoleer, reinig en droog de tand.

NB: U dient de tand niet te dehydrateren. Verwijder de smeerlaag
niet. Breng een calciumhydroxidelaag aan wanneer bescherming van
de pulpa noodzakelijk is.

DE CAPSULE ACTIVEREN:

1. Verwijder een capsule uit het folie.

2. Duw met uw hand stevig op de plunjer of duw de plunjer tegen
een hard oppervlak tot hij gelijk is aan de romp van de capsule.
Belangrijk: klik niet met een applicator voor u de inhoud van
de capsule mengt.

3. Plaats de capsule direct in de Ultramat 2-amalgaamschudder of in

een andere mixer met een hoog vermogen.

. Vermaal het geheel 10 seconden zitten.

. Verwijder de capsule direct en plaats hem in de Riva-applicator.
NB: Op amalgaamschudders met een hoge snelheid, zoals de
Ultrama 2, kan de mengtijd worden ingesteld van 8 tot 15
seconden. Hoe korter de mengtijd is, hoe langer de inwerktijd
en uithardingstijd zijn. Andersom geldt hetzelfde: hoe langer de
mengtijd, hoe korter de inwerktijd en uithardingstijd. Voorkom
pauzes tussen het activeren, mengen en aanbrengen: zodra
het materiaal begint uit te harden, wordt het moeilijk of zelfs
onmogelijk om het nog uit de capsule te persen.
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PROCEDURE VOOR CEMENTERING:

1. Zorg dat het inwendige oppervlak van de restauratie schoon en
droog is.

2. Breng circa 1 mm cement aan op het hechtoppervlak.

3. Breng de herstelling binnen 30 seconden na het mengen aan.
NB: Voorkom bij kronen dat u te veel aanbrengt. Wanneer de
omgevingstemperatuur hoger is dan 23 °C, zal de inwerktijd
worden verkort.

4. Verwijder overtollig cement zodra er een gel wordt gevormd.
NB: Wanneer u het materiaal na de inwerktijd blijft bewerken, zal
het minder goed hechten.

GEBRUIKSAANWUZING - SETS MET POEDER EN VLOEISTOF:
Verhouding van poeder en vloeistof (in gram)

(1 lepel poeder per 2 druppels vloeistof) 1,8/1,0

Mengtijd (in seconden) 20 seconden

Kietéjimo laikas (min, sek.) 3'30" - 6'30" (apytiksliai)
Grynasis stingimo laikas neapima maisymo laiko. ISbandyta pagal
1S09917-1 A prieda (37°C).

PARUOSIMAS:

Izoliuokite, nuvalykite ir nudziovinkite dantj.

Pastaba: Neperdziovinkite danties pavirsiaus. Nepasalinkite lipniojo
sluoksnio. Jeigu reikia apsaugoti danties pulpa, naudokite kalcio
hidroksido pamusala.

MILTELIY - SKYSCIO PARUOSIMAS IR MAISYMAS:

1. Svelniai patap$nokite stiklinj indelj. Naudokite rinkinyje esantj
plastikinj kauselj, pasemkite vieng nubraukta kauselj milteliy ant
maisymo lentelés.
l‘\/\aiiylmo lentelés tipas: neabsorbuojanti popieriné arba stikliné
entelé.

Pastaba: Jeigu norite prailginti darbo laika, medZiaga maisykite
ant at3aldytos stiklinés lentelés.

. Ant maiSymo lentelés Salia paruosty milteliy atsargiai isspauskite
du skyscio ladus. Greitai ir tvirtai uzsukite dangtel;.

3. Plastikine mentele sumaisykite visus miltelius su skysciu. 20
sekundziy greitai maisykite, kol pasigamins homogeniska mase.
Pastaba: Jeigu maisote didelj medziagos kiekj, padalinkite
miltelius j dvi lygias dalis. MaiSykite skystj su viena milteliy dalimi
apie 5 sekundes, tada prijunkite antrg milteliy dalj ir maisykite
apie 15 sekundziy (i$ viso 20 sekundziy).
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CEMENTAVIMO PROCEDURA:

1. Patikrinkite, ar vidinis restauracijos pavirsius, kuris liesis su dantimi,
yra Svarus ir sausas.

2. Uitegkite apie Tmm cemento sluoksnj ant cementuojamo
pavirSiaus.

3. Uzdékite restauracija j vieta per 30 sekundziy nuo maisymo
pabaigos.
Pastaba: Neperpildykite vainikéliy. Jeigu kambario temperatira
yra vir§ 23°C/73°F, sutrumpes darbo laikas.

4. Prasidéjus gelio fazei, pasalinkite cemento pertekliy.
Pastaba: Jeigu pasibaigus medziagos darbo laikui tesite
manipuliacijas, susilpnés surisimas su danties audiniais.

ATSARGUMO PRIEMONES:

e Skirta darbui tik specialistams.

Saugokite nuo vaiky.

Neskirta vidiniam vartojimui.

SDI Riva produktai neskirti injekcijoms

Neisimkite kapsuliy i$ folijos jpakavimy, jeigu nesate pasiruose

naudojimui.

Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.

Milteliy arba skysc¢io nemaisykite su kity gamintojy stiklo

jonomeriniais produktais.

¢ Riva Luting negalima naudoti, jeigu Zmogus alergiskas akrilo
ragsties produktams.

* |spéjimas: Valstybés jstatymai leidZia parduoti Sig medZziaga tik
gydytojui odontologui.

¢ SDS (saugos duomeny) dokumenta galima rasti interneto
tinklapyje www.sdi.com.au arba susisiekus su atstovais jisu salyje.
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PIRMA PAGALBA:

e Akys (kontaktas): Atmerkite akj ir 15 minuciy gausiai plaukite
vandeniu. Kreipkités j gydytoja.

e Oda (kontaktas): Nuvalykite audiniu arba kempine, suvilgyta
alkoholiu. Kruopsciai nuplaukite vandeniu. Jeigu reikia, kreipkités j
gydytoja. v v

¢ Nurijus: Gerai isskalaukite burna. Gerkite daug vandens arba
pieno. Jeigu atsiranda klinikiniai simptomai, kreipkités j gydytoja.

SANDELIAVIMAS IR TVARKYMAS:

¢ Neisimkite Riva Luting kapsuliy i3 folijos jpakavimy, jeigu nesate
pasiruo$e naudojimui.

e Kapsules saugokite patalpoje, kurios temperatra yra tarp 4° ir
20°C (39° - 68°F), 0 skyscio ir milteliy rinkinius tarp 4°C ir 30°C
(39°F-86°F).

¢ Naudokite kambario temperataroje tarp 20° ir 25°C (68° - 77°F).

Inwerktijd (in minuten) 3 minuten en 15 seconden

Netto uithardingstijd (in minuten) 4 min en 30 sec - 10 min
(bij benadering)

Let op: werk- en uithardingstijd variéren met temperatuur en mengtijd,

en traag met opslag. Gegevens zijn bij 23 £ 1 °C. Intra-orale tijden zullen

sneller zijn.

Uithardingstijd (in minuten)

3 min en 30 sec - 6 min en 30 sec
(bij benaderin?)

Netto uithardingstijd is exclusief mengtijd. Getest volgens ISO9917-1
Bijlage A (37°C).

VOORBEREIDING:

Isoleer, reinig en droog de tand.

NB: U dient de tand niet te dehydrateren. Verwijder de smeerlaag
niet. Breng een calciumhydroxidelaag aan wanneer bescherming van
de pulpa noodzakelijk is.

POEDER EN VLOEISTOF MENGEN:

1. Tik voorzichtig met het potje. Gebruik de meegeleverde plastic
lepel en breng één afgestreken eetlepel poeder aan in een
mengschaaltje.

Gebruik niet-absorberend papier of een glasplaat.
NB: Gebruik een koude glasplaat om de inwerktijd te verlengen.

2. Breng voorzichtig twee druppels vloeistof naast de poeder aan.
Doe de dop na gebruik goed dicht.

3. Meng al de poeder en vioeistof met een plastic spatel. Meng
het geheel snel en gedurende 20 seconden tot een gelijkmatig
mengsel.

NB: Wanneer u grote hoeveelheden wilt mengen, kunt u beter
twee gelijke delen maken. Meng het ene mengsel gedurende 5
seconden en voeg het daarna toe aan het tweede mengsel. Meng
het geheel daarna nog 15 seconden (in totaal 20 seconden).

PROCEDURE VOOR CEMENTERING:

1. Zorg dat het inwendige oppervlak van de restauratie schoon en
droog is.

2. Breng circa 1 mm cement aan op het hechtoppervlak.

3. Breng de herstelling binnen 30 seconden na het mengen aan.
NB: Voorkom bij kronen dat u te veel aanbrengt. Wanneer de
omgevingstemperatuur hoger is dan 23 °C, zal de inwerktijd
worden verkort.

4. Verwijder overtollig cement zodra er een gel wordt gevormd.
NB: Wanneer u het materiaal na de inwerktijd blijft bewerken, zal
het minder goed hechten.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Bewaar het product buiten bereik van kinderen.

Dit product mag niet worden ingenomen.

SDI Riva-producten mogen niet worden geinjecteerd.

Verwijder capsules niet uit het folie tot u ze moet gebruiken.

Gebruik het product niet wanneer de houdbaarheidsdatum is

verstreken.

¢ Meng de poeder of vloeistof niet met glasionomeerproducten van
een ander merk.

* Gebruik Riva Luting niet voor personen die allergisch zijn voor
acrylzuur.

* Letop: dit product mag op grond van federale wetgeving
uitsluitend worden verkocht door of in opdracht van een tandarts.

* VIB is beschikbaar op www.sdi.com.au of neem contact op uw SDI
vertegenwoordiger.

EERSTE HULP:
Bij aanraking met de ogen: open de ogen en spoel ze gedurende
15 minuten grondig met water. Raadpleeg een arts.

3 By aanraking met de huid: verwijder het product met een doek
of spons die is gedrenkt in alcohol. Spoel grondig met water.
Raadpleeg zo nodig een arts.

o Bij inslikken: spoel de mond goed. Drink water of melk. Raadpleeg
zo nodig een arts.

OPSLAG EN GEBRUIK:
Verwijder de Riva Luting-capsules niet uit het folie tot u ze moet
gebruiken.

* Bewaar capsules bij een temperatuur van 4 tot 20 °C en sets met
poeder en vloeistof bij een temperatuur van 4 tot 30 °C.

e Gebruik het product bij kamertemperatuur (20 tot 25 °C).
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