RIVA SILVER

SILVER-ALLOY
REINFORCED GLASS
IONOMER RESTORATIVE
MATERIAL

INSTRUCTIONS FOR USE

Riva Silver is the ideal radiopaque, silver-alloy-reinforced glass ionomer
restorative material. With excellent tooth adhesion, sustained fluoride

release and high compressive strength, Riva Silver is useful for a wide

range of restorative applications. Shade: light grey.
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INDICATIONS

- Small class | and Il restorations.

- Deciduous teeth restorations.

- Geriatric restorations.

- Intermediate restoratives and base material for class | and Il cavities
using the sandwich technique.

- Class V restorations in non-aesthetic situations.

- Core buildups.

- Temporary fillings.

- Restorations where radiopacity is desirable.

- Restorative in the field using the ART technique.

- Temporary endodontic fillings.

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping

2. Product may cause skin irritations to some people. In such cases,
discontinue use and seek medical attention.

PROCEDURE
A. CAVITY PREPARATION:
1. Clean and isolate tooth.
Note: A conservative cavity should be prepared, employing
standard techniques and instruments. Undercuts are not
necessary.
2. In cases where pulp protection is necessary, use a calcium
hydroxide liner.

B. CONDITIONING / ETCHING:
1. Apply Riva Conditioner to the prepared surfaces and leave in
cavity for 10 seconds.
OR

Apply Super Etch 37% Phosphoric Acid to the prepared
surfaces and leave in cavity for 5 seconds.

2. Rinse thoroughly with water.

3. Remove excess water. Keep moist. Avoid contamination.
IMPORTANT: Be careful not to completely dry the surface.
Surface should be glistening.

C. MIXING AND PLACING
CAPSULE SYSTEM

Powder/Liquid ratio (a/q) 0.72/0.13
Mixing time (min, sec.) 10 seconds
Working time (min. sec.) 1'30""
Initial setting time (min, sec) 5'30"
Finishing time @ 37°C

from start of mixing (min, sec) 6'00"
Minimum delivery/capsule 0.15mL

Test conditions: temperature (23 + 1°C), relative humidity
(50 £ 10%). 1SO 9917-1 (Non translucent radiopaque glass
polyalkenoate cement). Minimum net contents per capsule:
0.72g powder and 0.14qg (0.12mlL) liquid.

. Activate the capsule by pushing the plunger until it is flush with
the body.

Important: Do not click with applicator before you mix.

. Immediately place the capsule into the Ultramat 2 amalgamator,

or any other suitable mixer, and triturate for 10 seconds.

Immediately remove the capsule and place into the Riva

applicator.

Click the trigger of the Riva applicator until glass ionomer paste

is seen through the clear nozzle.

Fill Riva Silver into the cavity, being careful not to trap air under

the restoration. Note: At 23°C/74°F working time W\ﬁ be about

90 seconds (1'30") from the start of mixing. In situations above

this temperature, working times will shorten. Adhesion strength

will decrease if material is manipulated after this time.

Immediately apply Riva Coat to all exposed surfaces of

restoration.

Light cure for 10 seconds.

At least 6 minutes after the start of trituration, finish the

restoration using standard techniques.

Apply another layer of Riva Coat.

10. Light cure for 10 seconds.

11. Instruct patient not to eat for at least one hour after
procedure.

POWDER / LIQUID SYSTEM
MIXING OF LIQUID AND POWDER:
Powder-liquid dosage:

Powder-liquid ratio:
Recommended mixing time:
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1 flat scoop to 1 drop
0.3009/0.043qg (7:1)
30 secs.

1. Gently tap Riva Silver powder bottle on the hand.

2. Dispense one level measure of powder onto the mixing pad/
glass slab. Replace cap tightly.

3. Dispense one drop of Riva Silver onto the mixing pad/glass slab
next to the powder. Replace cap tightly.

4. Divide the powder into two equal parts.

5. Mix the liquid with one part of the powder for 10 seconds
using a plastic spatula, then include the second part and mix for
another 15 to 20 seconds.

STORAGE AND HANDLING

¢ Do not remove Riva Silver capsules from their foil packets until ready
to use.

o Store at temperatures between 4°C - 20°C (39°F - 68°F) for capsules
and 4°C - 30°C (39°F - 86°F) for powder/liquid kits.

o Use at room temperature between 20°C and 25°C (68F - 77°F).

PRECAUTIONS

- For professional use only.

- Keep out of reach of children.

- Do not use after expiry date.

- Do not mix powder or liquid with any other brand of glass ionomer
products.

- Caution: Federal Law restricts this device to sale on or by order of
a dentist.

SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional
representative.

FIRST AID

Eye (contact): Wash thoroughly with water and seek medical
attention.

Skin (contact): Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol.
Wash thoroughly with water.

Ingestion: Drink plenty of water/milk. Seek medical attention if
symptoms persist.

Inhalation: No Symptoms expected (capsules). Remove to fresh air
(powder).

PRODUCT RANGE

Riva Silver Capsules
50 x Riva Silver Capsules
Re-order: 8670008

Riva Silver Powder/Liquid Kits

10g (8.9mL) Riva Silver Liquid Bottle
32g Riva Silver Powder jar
accessories

Re-order: 8670508

Riva Silver Powder refills
32g Riva Silver Powder jar
Re-order: 8670108

Riva Silver Liquid refills
10g (8.9mL) Riva Silver Liquid Bottle
Re-order: 8670900

Accessories
- Riva Coat
- Riva Conditioner
- Riva Applicator 2
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Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735

France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759

Italy 800 780625

New Zealand 0800 734 034

Spain 00800 022 55 734 >
United Kingdom 00800 022 55 734 s
USA & Canada 1 800 228 5166 S
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RIVA SILVER

DURCH SILBERLEGIERUNG
VERSTARKTES
_GLAS IONOMER
FULLUNGSMATERIAL

GEBRAUCHSANWEISUNG

Riva Silver ist das ideale, durch Silberlegierung verstarkte Glas lonomer
Fullungsmaterial. Es ist rontgenopak und Fluoride freisetzend.
Aufgrund seiner Uberlegenen Haftungswerte und seiner hohen
Druckfestigkeit eignet sich Riva Silver optimal fur eine Vielzahl von
klinischen Anforderungen. Farbe: hell Grau.
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INDIKATIONEN

Minimale Restaurationen der Klassen | und Il, Restaurationen von
Milchzéhnen, Kernaufbauten, Fillungen die opak erscheinen sollen,
Restaurationen von Wurzeloberflidchen, Restaurationen der Klasse V in
non-asthetischen Situationen, Unterfullungen von
Kompositrestaurationen, Fissurenversiegelungen und temporare
Restaurationen.

GEBRAUCHSANWEISUNG FUR RIVA SILVER KAPSELN:

Pulver/Liquid Ratio (in g) 0,72/0,13
Mischzeit (in Sek.) 10 Sekunden
Arbeitszeit (in Min. und Sek.) 1 Min. 30 Sek.

Anfangliche Hartezeit (in Min. und Sek.) 5 Min. 30 Sek.

Zeit zum Finieren @ 37°C vom Beginn

des Mischvorgangs (Min., Sek.) 6 Min

Benutzbare Mindestmenge pro Kapsel 0,15ml
Testbedingungen: Temperatur (23 + 1°C), relative
Luftfeuchtigkeit (50 £10%). ISO 9917-1 (Opake,
Réntgensichtbare Glaspolyalkenoate Zemente). Mindestinhalt
netto pro Kapsel 0,72g Pulver und 0,14g (0,12ml) Liquid.

\/ORBEREITUNG
. Zahn reinigen und isolieren.
Beachten: Mit Standardtechniken und den Ublichen Instrumenten
eine konservative Kavitat vorbereiten.
2. Falls notwendig zur Pulpentiberkappung einen Kalziumhydroxid-
Liner verwenden.

KONDITIONIERUNG / ATZEN:
1. Den Riva Conditioner auf die vorbereiteten Oberfldchen auftragen
und fir 10 Sekunden in der Kavitat belassen.

Super Etch 37%ige Phosphorsaure auf die vorbereiteten
Oberflachen auftragen und fiir 5 Sekunden in der Kavitat belassen.
. Grundlich mit Wasser spulen.
. Uberschussiges Wasser entfernen. Leicht feucht belassen.
Kontamination vermeiden.
WICHTIG: Die Oberflache nicht vollstandig trocknen. Sie sollte
leicht glanzend erscheinen.
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FULLUNGSTECHNIK:

1. Aktivieren Sie die Kapseln indem Sie den Kolben komplett in die
Kapsel drticken, so dass er biindig mit der Kapsel ist.
WICHTIG: Die Kapsel vor dem Anmischen NICHT mit dem
Applikator aktivieren!.

2. Sofort nach dem Aktivieren in den Ultramat 2 Kapselmischer, oder
einen anderen Hochfrequenz-Kapselmischer einsetzen und 10
Sekunden anmischen.

. Kapsel sofort entfernen und in den Riva Applikator einsetzen.

. Den Applikator so lange driicken bis das Material in der
durchsichtigen Kapselspitze sichtbar wird.

5. Riva Silver direkt in die Kavitat applizieren, ohne dass Luftblasen

entstehen. Beachten: Bei ca. 23°C/74°F betragt die Arbeitszeit

ca. 90 Sekunden vom Start der Trituration. Bel hoherer

Raumtemperatur verkurzt sich die Arbeitszeit. Die Haftungswerte

verschlechtern sich wenn das Material nach dieser Zeit noch

verarbeitet wird.

Riva Coat auf alle Oberflachen der Restauration auftragen.

. 20 Sekunden lichthérten.

. Das Finieren der Restauration kann 6 Minuten nach Beginn der

Trituration in gewohnter Weise durchgefihrt werden.

Nochmals eine Schicht Riva Coat auftragen.

10. 20 Sekunden lichtharten.

11. Weisen Sie den Patienten an fur mindestens 1 Stunde nicht zu essen.
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GEBRAUCHSANWEISUNG FUR RIVA SILVER PULVER / LIQUID KITS:

VORBEREITUNG:

1. Zahn reinigen und isolieren.
Beachten: Mit Standardtechniken und den Ublichen Instrumenten
eine konservative Kavitat vorbereiten.

2. Falls notwendig zur Pulpentiberkappung einen Kalziumhydroxid-
Liner verwenden.

KONDITIONIERUNG / ATZEN:

1. Den Riva Conditioner auf die vorbereiteten Oberflachen auftragen
und fur 10 Sekunden in der Kavitat belassen.
ODER
Super Etch 37%ige Phosphorsaure auf die vorbereiteten
Oberflachen auftragen und fur 5 Sekunden in der Kavitat belassen.

. Grandlich mit Wasser spulen.

. Uberschussiges Wasser entfernen. Leicht feucht belassen.
Kontamination vermeiden.
WICHTIG: Die Oberflache nicht vollstandig trocknen. Sie sollte
leicht glanzend erscheinen.

ANMISCHEN VON PULVER UND LIQUID:

Pulver-Liquid Dosierung: 1 gestrichenes Mass zu einem Tropfen
Pulver-Liquid Ratio: 0,3009/0,043g (7:1)

Empfohlene Anmischzeit: 30 Sekunden

Testbedingungen: Temperatur (23 + 1°C), relative
Luftfeuchtigkeit (50 £10%). I1SO 9917-1 (Opake,
Rontgensichtbare Glaspolyalkenoate Zemente). Art des
Mischpads: Glasplatte oder wasserabweisendes Papier. Hinweis:
Glasplatte abkihlen um die Arbeitszeit zu verlangern.
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1. Um das Riva Silver Pulver zu lockern den Behalter leicht auf die
Handflache klopfen.

. Ein gestrichenes Mass Pulver auf das Mischpad geben. Deckel
wieder gut verschliessen.

. Einen Tropfen Riva Silver Liquid neben das Pulver auf das Mischpad
geben. Deckel wieder gut verschliessen.

. Das Pulver in 2 gleiche Halften teilen.

. Mit einem Plastikspatel zunéchst die eine Halfte des Pulvers 10
Sekunden lang mit dem Liquid mischen, danach den Rest fur
15-20 Sekunden dazu mischen.
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FULLUNGSTECHNIK:

1. Riva Silver direkt in die Kavit4t applizieren, ohne dass Luftblasen
entstehen. Beachten: Bei ca. 23°C/74°F betragt die Arbeitszeit
ca. 90 Sekunden. Bei hoherer Raumtemperatur verkirzt sich die
Arbeitszeit. Die Haftungswerte verschlechtern sich wenn das
Material nach dieser Zeit noch verarbeitet wird.

. Sofort Riva Coat auf alle Oberflachen der Restauration auftragen.

20 Sekunden lichtharten.

. Das Finieren der Restauration kann 6 Minuten nach dem Anmischen

(Abbindzeit netto) in gewohnter Weise durchgefthrt werden.

Nochmals eine Schicht Riva Coat auftragen.

. 20 Sekunden lichtharten.

. Weisen Sie den Patienten an ftir mindestens 1 Stunde nicht zu essen.
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AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT:

* Die Riva Silver Kapseln erst direkt vor Anwendung aus der Folie
auspacken.

* Bei Temperaturen zwischen 4°C bis 20°C (39°F bis 68°F) fur Kapseln und
4°C bis 30°C (39°F bis 86°F) fuir Pulver / Flussigkeit Kits aufbewahren.

* Bei Zimmertemperatur zwischen 20°C bis 25°C (68°F - 77°F) verarbeiten.

WARNHINWEISE:

Nur fir zahnarztlichen Gebrauch.

Von Kindern fernhalten.

In seltenen Fallen kann es zu Hautirritationen kommen. In diesem Fall

den Gebrauch einstellen und einen Arzt konsultieren.

Nur zur dusseren Anwendung geeignet.

Riva Produkte nicht injizieren.

Nicht im Kahlschrank lagern.

Pulver oder Liquid nicht mit anderen Glas lonomer Produkten mischen.
Beachten: Dieses Produkt darf nur von Zahnérzten verwendet werden.
Sicherheitsdatenblatter unter www.sdi.com.au oder bei lhrem Dental-

Depot.

ERSTE HILFE:

Bei versehentlichem Augenkontakt mit Riva Silver, Riva Silver
Conditioner oder Riva Coat, Augen grindlich mit klarem Wasser
spulen und einen Arzt aufsichen

Bei Hautkontakt die betroffenen Stellen mit Alkohol abwischen.

PACKUNGSEINHEITEN:
Riva Silver Kapseln

50 x Riva Silver Kapseln
Artikelnummer: 8670008

Riva Silver Pulver/Liquid Kits

10g (8,9ml) Riva Silver Liquid Flasche
329 Riva Silver Pulver

Zubehor

Artikelnummer: 8670508

Riva Silver Pulver Nachfullpackung
32g Riva Silver Pulver
Artikelnummer: 8670108

Riva Silver Liquid Nachfullpackung
10g (8,9ml) Riva Silver Liquid Flasche
Artikelnummer: 8670900

RIVA SILVER

IONOMERO DE VIDRO
REFORCADO COM LIGA DE
PRATA

INSTRUCOES PARA USO

Riva Silver é um iénomero de vidro reforcado com liga de
prata e radiopaco. Apresenta excelente adesao ao dente,
liberacao de fltor, possui alta resisténcia a compressao e pode
ser aplicado em varios casos clinicos. Cor: cinza claro.

INDICAGOES PARA USO:

Restauracdes de classes | e Il pequenas, restauracoes de dentes
deciduos, construcao de nucleos, algumas restauracdes em que a cor
desejada ¢ opaca, restauracoes de superficies de raizes, restauracoes
de cHasse V em que nao envolve a estética, preenchimento, selante
para cicatriculas e fissuras e restauragao provisoria.

INSTRUCOES PARA USO DE CAPSULAS DE RIVA SILVER:
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Proporcéo pé/liquido: 0,72/0,13

Tempo de mistura (min, seq): 10 seq

Tempo de trabalho (min, seq): 1min 30seq

Inicio da cura (min.seg.): Smin 30seg

Tempo total a 37°C (a partir do inicio
do tempo de manipulacao) (min, seq): 6min

RIVA SILVER
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DE IONOMERO DE VIDRIO
REFORZADO CON ALEACION
DE PLATA

INSTRUCCIONES DE USO

Riva Silver es el material de restauracion ideal de ionémero de vidrio
reforzado con aleacién de plata, radiopaco. Con excelente adhesion
dental, con liberacion de fluoruro continua y alta resistencia a la
compresion. Riva Silver es Gtil para un amplio rango de aplicaciones
restaurativas. Color: gris claro.

INDICACIONES DE USO:

Restauraciones minimas Clase |y II, restauraciones en dientes
deciduos, reconstruccién de murnones, restauraciones en donde

se desea opacidad, restauraciones en superficie radicular,
restauraciones Clase V en situaciones no estéticas, como material
base de restauraciones con composite, sellador de fosetas y fisuras y
restauraciones semipermanentes.

RIVA SILVER

VERRE IONOMERE DE
RESTAURATION
RENFORCE A L’ARGENT

CONSIGNES D'UTILISATION
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Riva Silver est le ciment d'obturation radio-opaque idéal,
matériaux de restauration a |'argent renforcé en verre ionomere. Avec
une excellente adhésion a la dent, libération élevée de fluor et haute
résistance a la compression, Riva Silver est trés utile pour un grand
nombre de restaurations. Teinte: gris clair.

INDICATIONS D'UTILISATION:

Restauration Minimal de Classe 1 et 2, restaurations des dents de lait,
construction de faux moignon, restaurations ou |'opacité est
souhaitable, restaurations de surface des racines de Classe 5 dans
des situations non esthétique, matériel de base pour restauration de
composites, Scellement de puits et fissures, et fond de cavité.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION DES CAPSULES RIVA SILVER:

Volume minimo dispensado por cépsula: 0,15ml

Condicdes do teste: temperatura entre 22°C e 24°C, umidade
relativa entre 40 e 60%.Certificacao ISO 9917-1 (Cimento

a base de monémero de vidro nao translucido e radiopaco).
Conteudo liquido por capsula: 0,72g de p6 e 0,14g de liquido.

PREPARA AO:
. Limpar e isolar o dente.
Nota: No caso de cavidades conservadoras, o preparo deve ser
feito seguindo a técnica e materiais padroes. Reentrancias nao sao
necessarias.
2. Nos casos onde a protecao da polpa se faz necesséria, use uma
camada de hidréxido de calcio.

CONDICIONAMENTO ACIDO:

1. Aplicar Riva Conditioner nas superficies por 10 segundos

ou

Aplique Super Etch, acido fosférico a 37% nas superficies a serem

preparadas por 5 segundos

Lave com bastante dgua

. Remova o excesso de agua. Mantenha Umido e evite contaminacao.
IMPORTANTE: Cuidado para nao secar completamente a superficie
a ser restaurada. Ela deve permanecer brilhante.

PROCEDIMENTO DE INSERCAO:

1. Para ativar a capsula, empurrar o émbolo completamente dentro
da capsula.

Importante: Nao clique com applicador antes de misturar.
Posicionar imediatamente a cépsur; no amalgamador Ultramat 2
ou em qualquer outro e triturar por 10 segundos.

Retirar imediatamente a capsula do amalgamador e coloca-la
dentro do aplicador Riva.

. Apertar o gatilho do aplicador Riva até a pasta de ionémero de
vidro atingir o bocal.

Preencher a cavidade com Riva Silver e tomar cuidado para nao
aprisionar ar embaixo da restauracao. Cuidado: O tempo de
trabalho sob temperatura de 23°C sera de 90 segundos, do inicio
da mistura. O tempo de trabalho serd menor em temperaturas
acima de 23°C. A resisténcia a adesao sera menor se o material for
manipulado depois deste tempo.

Em seguida, aplicar Riva Coat em todas as superficies expostas da
restauracao.

. Fotopolimerizar por 20 segundos.

. Iniciar o acabamento da restauracao usando técnica padrao, pelo
menos 6 minutos depois da trituragao.

Aplicar mais uma camada de Riva Coat.

Fotopolimerizar por 20 segundos.

Informar ao paciente de que ele nao deve comer por no minimo
uma hora apés o procedimento.

INSTRUCOES PARA USO DO KIT PO/LIQUIDO RIVA SILVER:

PREPARACA

1. Limpar e isolar o dente.
Nota: No caso de cavidades conservadoras, o preparo deve ser
feito seguindo a técnica e materiais padroes. Reentrancias nao sao
necessarias.

2. Nos casos onde a protecao da polpa se faz necessaria, use uma
camada de hidréxido de célcio.
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CONDICIONAMENTO ACIDO:
1. Aplicar Riva Conditioner nas superficies por 10 segundos
ou

Aplique Super Etch, 4cido fosférico a 37% nas superficies a serem

preparadas por 5 segundos

Lave com bastante dgua

. Remova o excesso de 4gua. Mantenha tmido e evite contaminacao.
IMPORTANTE: Cuidado para nao secar completamente a superficie
a ser restaurada. Ela deve permanecer brilhante.

MISTURA DO PO E LIQUIDO

Dosagem do pd/liquido: 1 medida para uma gota
Proporcao pd/liquido: 0.3009/0.043q (7:1)
Tempo de mistura recomendado: 30 seg

Condicoes do teste: temperatura entre 22°C e 24°C, umidade
relativa entre 40% e 60%. Certificagcao ISO 9917-1 (Cimento

a base de monémero de vidro nao translicido e radiopaco).
Manipulacao: papel ndo absorvente ou placa de vidro.
ATENCAO: Usar placa de vidro gelada para aumentar o tempo
de trabalho. Evitar condensacao.
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Bater levemente o frasco de p6 na mao.

Dispensar uma medida de po6 sobre a placa de vidro ou bloco para
manipulagéo. Fechar bem o frasco.

Dispensar uma gota de Riva Silver sobre a placa de vidro ou bloco
para manipulacao. Fechar bem o frasco.

Dividir o p6 em duas partes iguais.

Misturar o liquido com uma parte do pé por 10 segundos com
uma espétula de plastico, depois incluir a segunda parte e misturar
por mais 15 ou 20 segundos.

PROCEDIMENTO DE INSERCAO:

1. Preencher a cavidade com Riva Silver e tomar cuidado para ndao

aprisionar ar embaixo da restauracao. Cuidado: O tempo de

trabalho sob temperatura de 23°C sera de 90 segundos, do inicio

da mistura. O tempo de trabalho sera menor em temperaturas

acima de 23°C. A resisténcia a adesao serad menor se o material for

manipulado depois deste tempo.

Em sequida, aplicar Riva Coat em todas as superficies expostas da

restauracao.

. Fotopolimerizar por 20 segundos.

. Iniciar o acabamento da restauracao usando técnica padrao, pelo

menos 6 minutos depois da mistura (tempo liquido de cura).

. Aplicar mais uma camada de Riva Coat.

. Fotopolimerizar por 20 segundos.

. Informar ao paciente de que ele ndo deve comer por no minimo
uma hora apés o procedimento.
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ARMAZENAGEM E VIDA UTIL:

* Nao remover a capsula de Riva Silver do envelope metalico
enquanto nao estiver pronto para uso.

* Armazenar as capsulas em temperaturas entre 4°C e 20°C (39°F -
68°F) e os kits P6 e liquido entre 4°C - 30°C (39°F - 86°F).

® Usar sob temperatura ambiente entre 20° - 25°C (68°F - 77°F).

CUIDADOS:

Somente para uso profissional.

Manter fora do alcance de criangas.

Os produtos mencionados acima podem causar irritacao a pele para
algumas pessoas. Neste caso, interromper o tratamento e procurar
orientacao médica.

N&o ingerir.

Né&o injetar os produtos Riva da SDI.

Nao refrigerar.

Nao misturar o pé ou o liquido com outros iondmeros de vidro de
outras marcas.

Atencao: Lei Federal restringe a venda deste produto somente para
dentistas.

Para maiores informacdes, consultar o site www.sdi.com.au ou entrar
em contato com um representante.

PRIMEIROS-SOCORROS:

Em caso de contato com os olhos com Riva Silver, Riva Conditioner ou
Riva Coat, lavar bem com agua e procurar orientacao médica.

Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano ou
esponja embebidos em &lcool.

EMBALAGEM:

Cépsulas de Riva Silver
50 Cépsulas de Riva Silver
Codigo: 8670008

Kit po/liquido de Riva Silver

Frasco de 10g do liquido Riva Silver
Frasco com 329 de po6 Riva Silver
Acessorios

Codigo: 8670508

Reposicao de poé Riva Silver
Frasco com 329 de pé Riva Silver
Codigo: 8670108

Reposicao de liquido Riva Silver
Frasco com 10g de liquido Riva Silver
Codigo: 8670900

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LAS CAPSULAS DE RIVA SILVER Poudre/Liquide ratio (a/) 0.72/0.13
Temps de mélange (min, sec.) 10 seconds
Proporcién Polvo / Liguido (g/g) 0.72/0.13 Temps de travail (min sec.) 1'30”
Tiempo de mezcla (min, seg.) 10 segundos Temps de prise initiale (min, sec.) 530"
Tiempo de trabajo (min, seg.) 1307 Temps de finition @ 37°C A partir du
Tiempo de endurecimiento inicial (min, seq.) 530" début du mélange (min, sec) 6'00"
Tiempo de terminado @37°C Desde el inicio Distribution minimale /capsule 0.15ml

de la mezcla (min, seq.) 600~
Contenido minimo por cépsula 0,15ml
Condiciones de prueba: temperatura (23 + 1°C), humedad
relativa (50 = 10%). 1SO 9917-1 (Cemento de polialquenoato de
vidrio no translucido radiopaco). Contenido neto minimo por
capsula: 0.72 g. de polvo y 0.14 g. (0.12 ml) de liquido.

PREPARACION:

1. Limpie y aisle el diente.
Nota: Se debe preparar una cavidad conservadora, empleando
instrumentos y técnicas estandar. No es necesario desgastar.

2. En casos donde sea necesario proteger la superficie pulpar, utilice
una base de hidréxido de calcio.

ACONDICIONADOR / GRABADOR:

1. Aplique el Acondicionador Riva sobre las superficies preparadas y
deje la cavidad por 10 segundos.
o

Aplique Acido Fosférico Super Etch al 37% sobre las superficies
preparadas y deje la cavidad por 5 segundos.

. Enjuague cuidadosamente con agua.

. Elimine el exceso de agua. Manténgase himedo. Evite la contaminacién.
IMPORTANTE: Tenga cuidado de no secar completamente la
superficie. La superficie debe estar brillante.
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PROCEDIMIENTO DE COLOCACION:

1. Active la capsula presionando el émbolo hasta que esté incluido en
el cuerpo de la capsula.

Importante: No oprima el gatillo del aplicador antes de mezclar.

. Inmediatamente coloque la capsula en el amalgamador Ultramat 2, o
cualquier otro mezclador apropiado y triture durante 10 segundos.

. Inmediatamente remueva la capsula y coloquela en el Aplicador de Riva.

. Oprima el gatillo del Aplicador de Riva hasta que la pasta de
iondmero de vidrio se vea a través del aplicador transparente.

. Coloque Riva Silver en la cavidad, siendo cuidadoso de no atrapar
aire por debajo de la restauracion. Nota: a 23°C / 74°F el tiempo
de trabajo sera de aproximadamente 90 segundos (1'30”) desde el
inicio de la mezcla. En situaciones con temperaturas superiores, el
tiempo de trabajo se acortara. La fuerza de adhesién disminuira si
el material es manipulado después de este tiempo.

. Inmediatamente aplique Riva Coat a todas las superficies expuestas
de la restauracion.

. Fotocure durante 20 segundos.

. Por lo menos 6 minutos después de iniciada la trituracion, termine
la restauracion utilizando las técnicas convencionales.

Coloque otra capa de Riva Coat.

10. Fotocure durante 20 segundos.

11. Indique al paciente que no coma por lo menos una hora después

del procedimiento.

INSTRUCCIONES PARA USO DE LOS KITS DE POLVO / LIQUIDO

PREPARACION:

1. Limpie y aisle el diente.
Nota: Se debe preparar una cavidad conservadora, empleando
instrumentos y técnicas estandar. No es necesario desgastar.

2. En casos donde sea necesario proteger la superficie pulpar, utilice
una base de hidréxido de calcio.
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ACONDICIONADOR / GRABADOR:

1. Aplique el Acondicionador Riva sobre las superficies preparadas y
deje la cavidad por 10 segundos.
o

Aplique Acido Fosférico Super Etch al 37% sobre las superficies
preparadas y deje la cavidad por 5 segundos.

. Enjuague cuidadosamente con agua.

. Elimine el exceso de agua. Manténgase htimedo. Evite la contaminacion.
IMPORTANTE: Tenga cuidado de no secar completamente la
superficie. La superficie debe estar brillante.

MEZCLA DE POLVO Y LIQUIDO:

Dosis polvo — liquido: 1 cucharada rasa por 1 gota.
Proporcion polvo — liquido: 0.3009/0.043 g (7:1).
Tiempo de mezcla recomendado: 30 segundos.

Condiciones de prueba: Temperatura (23 + 1°C) humedad relativa
(50 = 10%). 1SO 9917-1 (Cemento de vidrio de polialquenoato
no transltcido radiopaco). Tipo de loseta de mezcla: papel no
absorbente o loseta de vidrio. NOTA: Una loseta de vidrio fria
aumenta el tiempo de trabajo. Evite la condensacion.
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1. Golpee levemente el bote cerrado de polvo de Riva Silver sobre su
mano.

. Coloque una medida de polvo en la loseta de mezcla. Coloque de
nuevo la tapa y cierre bien.

. Dispense una gota de liquido de Riva Silver en la loseta de mezcla
junto al polvo. Coloque de nuevo la tapa y cierre bien.

. Divida el polvo en dos partes iguales.

. Mezcle el liquido con una parte del polvo durante 10 segundos
usando una espétula de plastico, después incluya la segunda parte
de la mezcla durante otros 15 a 20 segundos.
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PROCEDIMIENTO DE COLOCACION.

1. Coloque Riva Silver en la cavidad, siendo cuidadoso de no atrapar
aire por debajo de la restauracion.
Nota: a 23°C/ 74°F el tiempo de trabajo sera de aproximadamente
noventa segundos (1°30”). En situaciones con temperaturas
superiores, el tiempo de trabajo se acortara. La fuerza de adhesion
disminuira si el material es manipulado después de este tiempo.

. Inmediatamente aplique Riva Coat a todas las superficies expuestas
de la restauracion.

. Fotocure durante 20 segundos.

. Por lo menos 6 minutos después de la mezcla (tiempo neto de
fraguado), termine la restauracion utilizando técnicas convencionales.

. Aplique otra capa de Riva Coat.

. Fotocure durante 20 segundos.

. Indique al paciente que no coma por lo menos una hora después
del procedimiento.

ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA

* No retire las capsulas Riva Silver de su empaque de aluminio antes
que estén listas para usarse.

 En el caso de los kits de polvo, almacenar a temperaturas entre 4°C
20°C (39°F - 68°F) y para los kits de polvo-liquido a 4°C - 30°C (39°F - 86°F).

® Usar a temperatura ambiente entre los 20°C y 25°C (68°F - 77°F).
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PRECAUCIONES:

Solo para uso profesional.

Manténgase fuera del alcance de los nifos.

Los productos arriba mencionados pueden causar irritaciones en la
piel de algunas personas. En estos casos interrumpa el uso y busque
atencion médica.

No se utilice internamente.

No inyecte los productos Riva de SDI.

No mantener refrigerado.

No mezcle el polvo o el liquido con ninguna otra marca de ionémeros
de vidrio.

Precaucion: La Ley Federal limita el uso y la venta de este producto
solo a dentistas.

La hoja de datos de seguridad del material esta disponible en www.
sdi.com.au o contacte a su representante regional.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de que Riva Silver, Riva Conditioner o Riva Coat entren en
contacto con los ojos, enjuague abundantemente con agua y busque
atencion médica.

En caso de contacto con la piel, remueva utilizando un trapo o
esponja humedecidos con alcohol.

PRESENTACIONES:
Cépsulas de Riva Silver
50 Capsulas de Riva Silver
Reorden: 8670008

Kits de Polvo/ Liquido Riva Silver

Bote de Liquido Riva Silver de 10 g. (8.9 ml)
Bote de Polvo Riva Silver de 32 g.
accesorios

Reorden: 8670508

Repuestos de Polvo Riva Silver
Bote de Polvo Riva Silver 32 g.
Reorden: 8670108

Repuesto de Liquido Riva Silver
Bote de Liquido Riva Silver 10 g. (8.9 ml)
Reorden: 8670900

Test conditions: température (23 + 1°C), humidité relative

(50 £ 10%). ISO 9917-1 (ciment radio paque Non translucent
glass polyalkenoate). Minimum net contents par capsule: 0.72g
poudre et 0.14g (0.12mL) liquide.

PREPARATION:

1. Isoler et nettoyer la dent. Préparer une cavité conservatrice en
employant des techniques et des instruments standard. Les
entailles ne sont pas nécessaires

2. Dans les cas ou il est nécessaire de protéger la pulpe, utiliser un
fond protecteur a I'hydroxyde de calcium.

CONDITIONNEMENT/ ETCHING:

1. Appliquer le conditionneur Riva Conditioner sur les surfaces
préparées et laisser agir dans la cavité pendant 10 secondes.
ou

Appliquer le Super Etch 37% d'acide phosphorigue sur les surfaces
préparées et laisser agir dans la cavité pendant 5 secondes .

. Rincer soigneusement a I'eau.

. Retirer I'excédent I'eau. Maintenir humide. Eviter la contamination.
IMPORTANT: Ne pas assécher complétement la surface. La surface
doit rester luisante.
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PROCEDURE D'APPLICATION:

1. Pousser fermement le piston avec la main ou sur une surface dure,
jusqu’a ce que la capsule soit percutée.
NE PAS FAIRE un clic avec applicateur avant de mixer.

. Immédiatement placer la capsule dans I'amalgamateur Ultramat 2,
ou autre mélangeur a haute vitesse, vibrer pendant 10 secondes.

. Enlever immédiatement la capsule et placer la dans I'applicateur Riva.

. Cliquer plusieurs fois sur le pistolet applicateur Riva jusqu’a ce que
le verre ionomeére apparaisse dans I'embout transparent.

. Placer Riva Silver dans la cavité, en faisant attention de ne pas
mettre d'air sous ou dans la restauration.
Note: & une température de 23°C/74°F le temps de travail est
d’environ 90 secondes (1°30"). Si la température de votre cabinet
est supérieure a 23°C/73°F, le temps de travail sera réduit. Si vous
continuer la manipulation du matériau apres le temps de travail,
cela réduit |'adhésion.

. Immeédiatement appliquer le Riva Coat sur toute la surface de
restauration.

. Photo polymériser durant 20 secondes.

. Environ 6 minutes apres la fin de la trituration (Temps net de
préparation) finir la restauration utilisant les techniques standard.

. Appliquer une autre couche de Riva Coat.

0. Photo polymériser pendant 20 secondes.

1. Demandez a votre patient de ne pas manger sur I'obturation
pendant une heure aprés la procédure.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU KIT RIVA SILVER POUDRE/

LIQUIDE:

PREPARATION

. lIsoler et nettoyer la dent. Préparer une cavité conservatrice en

employant des techniques et des instruments standard. Les
entailles ne sont pas nécessaires

2. Dans les cas ou il est nécessaire de protéger la pulpe, utiliser un
fond protecteur a I’hydroxyde de calcium.

CONDITIONNEMENT/ ETCHING:

1. Appliquer le conditionneur Riva Conditioner sur les surfaces
préparées et laisser agir dans la cavité pendant 10 secondes.
ou
Appliquer le Super Etch 37% d’acide phosphorique sur les surfaces
préparées et laisser agir dans la cavité pendant 5 secondes .

. Rincer soigneusement a I'eau.

. Retirer 'excédent I'eau. Maintenir humide. Eviter la contamination.
IMPORTANT: Ne pas assécher complétement la surface. La surface
doit rester luisante.
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MELANGE DU LIQUIDE ET DE LA POUDRE:

Dosage poudre-liquide: 1 cuillerée rase et une goutte.
Poudre-liquide ratio: 0.300g/0.043g (7:1)

Temps de mélange recommandé: 30 secs.

Test conditions: température (23 + 1°C), humidité relative (50«
10%). 1SO 9917-1 (ciment Non transparent radio-opaque au verre
polyalkenoate ). Type de bloc de mélange: papier non-absorbent
ou plaque en verre. Note: Utiliser une plaque froide en verre
pour augmenter le temps de travail. Eviter la_condensation.

. Taper doucement le pot de poudre Riva Silver dans la main.

. Verser une dose de poudre sur un bloc de mélange.

. Verser avec précaution une goutte de liquide R\va Silver a coté de
la poudre. Replacer le capuchon apres utilisation avec précaution.

. Diviser la poudre en 2 parties égales.

. Meélanger le liquide avec une partie de la poudre pendant 10
secondes utilisant une spatule en plastique, puis ajouter la
deuxieme partie et mélanger pendant 15 & 20 secondes.
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PROCEDURE D’APPLICATION:

1. Placer Riva Silver dans la cavité, en faisant attention de ne pas
laisser d'air sous ou dans la restauration.
Note: a une température de 23°C/74°F le temps de travail est
d’environ 90 secondes (1'30"). Si la température de votre cabinet
est supérieure a 23°C/73°F, le temps de travail sera réduit. Si vous
continuer la manipulation du matériau apres le temps de travail,
cela réduit 'adhésion.

. Immédiatement appliquer le Riva Coat sur toute la surface de
restauration.

. Photo polymériser pendant 20 secondes.

. Environ 6 minutes apres la fin de malaxage (Temps net de
préparation), finir la  restauration utilisant les techniques standard.

. Appliquer une autre couche de Riva Coat.

. Photopolymériser pendant 20 secondes.

. Demandez a votre patient de ne pas manger sur |'obturation
durant au moins une heure apres la procédure.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION:

o Ne pas retirer les capsules Riva Silver de leur emballage avant
I'utilisation.

o Conserver a des températures comprises entre 4°C et 20°C
(39°F - 68°F) pour les capsules et entre 4°C et 30°C (39°F - 86°F)
pour les kits poudre-liquide.

o Utiliser a température ambiante entre 20°C et 25°C (68°F - 77°F).
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PRECAUTIONS:

Pour utilisation professionnelle seulement.

Garder hors de porter des enfants.

Les produits notés ci dessus peuvent causer des irritations de la peau
chez certaines personnes. Si cela se produit, arréter |'utilisation et
demander un avis médical si nécessaire

Ne pas ingérer.

Ne pas injecter les produits Riva SDI.

Ne pas réfrigérer.

Ne pas mélanger la poudre ou le liquide avec aucune autre marque de
produit verre ionomere.

Attention: La loi restreint la vente du produit aux dentistes uniquement.
Instructions de sécurité disponibles dans notre site www.sdi.com.au ou
contactez votre représentant régional.

PREMIERS SOINS:

En cas de contact avec les yeux du Riva Silver, Riva Conditioner or Riva
Coat, rincer abondamment avec de I'eau demander un avis médical.
En cas de contact avec la peau, enlever avec un chiffon ou une
éponge imbibée d'alcool.

EMBALLAGES:

Riva Silver Capsules

50 x Riva Silver Capsules
Code commande: 8670008

Riva Silver Poudre/liquide Kits

10g (8.9mL) Riva Silver flacon de Liquide
329 Riva Silver pot de poudre
accessoires

Code commande: 8670508

Riva Silver recharge de poudre
329 Riva Silver pot de poudre
Code commande: 8670108

Riva Silver recharge de liquide
10g (8.9mL) Riva Silver flacon de liquide
Code commande: 8670900



I RIVA SILVER

MATERIALE VETRO-IONOMERICO
PER RESTAURO RINFORZATO
CON ARGENTO

ISTRUZIONI D'USO

Riva Silver & il materiale vetro-ionomerico per restauro,
rinforzato con argento ideale. Grazie all’eccezionale adesione
con il dente, al maggior rilascio di fluoro ed alla elevata
resistenza alla compressione, Riva Silver puo essere utilizzato in
molteplici applicazioni cliniche. Colore: grigio chiaro.
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INDICAZIONI:

Ricostruzioni minime di Classe | e Il, restauri di denti decidui,
ricostruzione di monconi, ricostruzioni in cui si ritiene necessario
|'utilizzo di un materiale opaco, restauri della superficie radicolare,
ricostruzioni di Classe V non estetiche, base per il composito,
sigillatura di solchi e fessure, otturazioni semipermanenti.

ISTRUZIONI PER L'USO DI RIVA SILVER IN CAPSULA:

Rapporto polvere/liquido (gr/gr) 0.72/0.13
Tempo di miscelazione (min., sec.) 10 secondi
Tempo di lavoro (min., sec.) 130"

Tempo di presa iniziale (min., sec.) 5' 30"
Rifinitura a 37°C della

miscelazione (min., sec.) 6" 00"
Contenuto minimo della capsula 0,15ml

Condizioni del test: temperatura (23 + 1°C), umidita relativa
(50 10%). 1SO 9917-1 (Cemento polialchenoico non traslucido
radiopaco). Contenuto netto minimo per capsula: 0,72gr polvere
e 0,14gr (0,12ml) liquido.

PREPARAZIONE:

1. Pulire e isolare il dente.
Nota: & necessario preparare una cavita conservativa utilizzando le
tecniche e gli strumenti standard. Non sono necessari sottosquadri.

2. Qualora sia necessaria la protezione pulpare, utilizzare un liner
all'idrossido di calcio.

CONDIZ\ONAMENTO/MORDENZATURA

. Applicare Riva Conditioner sulle superfici preparate e lasciarlo
all'interno della cavita per 10 secondi.
OPPURE
Applicare Super Etch acido fosforico al 37% sulle superfici
preparate e lasciarlo all'interno della cavita per 5 secondi.

. Risciacquare abbondantemente con acqua.

. Eliminare I'acqua in eccesso. Mantenere idratato. Evitare la
contaminazione.
IMPORTANTE: fare attenzione a non asciugare completamente la
superficie. La superficie deve brillare.
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PROCEDURA D’APPLICAZIONE:

1. Attivare la capsula premendo il pistoncino sino al suo completo
inserimento nel corpo della capsula.

Importante: Non premere la capsula con Iapplicatore
prima di vibrarla.

. Inserire immediatamente la capsula nel miscelatore Ultramat 2, o

in un altro miscelatore ad alta velocita e miscelare per 10 secondi.

Rimuovere immediatamente la capsula ed inserirla nell’applicatore Riva.

. Premere I'applicatore finché il vetro-ionomero non sara visibile

attraverso la punta trasparente della capsula.

. Applicare Riva Silver nella cavita, facendo attenzione a non
inglobare aria sotto il restauro. NOTA: a 23°C il tempo di lavoro
sara di circa 90 secondi (1'30") dall'inizio della miscelazione. A
temperature piu elevate il tempo di lavoro diminuisce. La continua
manipolazione del materiale, oltre il tempo di lavorazione, causa
una riduzione della forza adesiva.

. Applicare immediatamente Riva Coat su tutte le superfici esposte
del restauro.

. Fotopolimerizzare per 20 secondi.

. Rifinire con le tecniche standard, almeno 6 minuti dopo I'inizio

della miscelazione.

Applicare un altro strato di Riva Coat.

Fotopolimerizzare per 20 secondi.

. Raccomandare al paziente di non mangiare per almeno un’ora dal

termine del trattamento.

ISTRUZIONI PER L'USO DI RIVA SILVER KIT POLVERE / LIQUIDO:
PREPARAZIONE:
1. Pulire e isolare il dente.
Nota: & necessario preparare una cavita conservativa utilizzando le
tecniche e gli strumenti standard. Non sono necessari sottosquadri.
2. Qualora sia necessaria la protezione pulpare, utilizzare un liner
all'idrossido di calcio.
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CONDIZ\ONAMENTO/MORDENZATURA

. Applicare Riva Conditioner sulle superfici preparate e lasciarlo
all'interno della cavita per 10 secondi.
OPPURE
Applicare Super Etch acido fosforico al 37% sulle superfici
preparate e lasciarlo all'interno della cavita per 5 secondi.

. Risciacquare abbondantemente con acqua.

. Eliminare I'acqua in eccesso. Mantenere idratato. Evitare la
contaminazione.
IMPORTANTE: fare attenzione a non asciugare completamente la
superficie. La superficie deve brillare.

MISCELAZIONE DI POLVERE E LIQUIDO:

Dosaggio polvere-liquido: 1 misurino raso - 1 goccia
Rapporto polvere-liquido: 0,3000r/0,043qr (7:1)
Tempo di miscelazione raccomandato: 30 secondi

Condizioni del test: temperatura (23 + 1°C), umidita relativa
(50+ 10%). ISO 9917-1 (Cemento polialchenoico non traslucido
radiopaco). Tipo di base per la miscelazione: carta non
assorbente o piastra di vetro. NOTA: Raffreddare la piastra per
prolungare il tempo di lavoro. Evitare la condensazione.
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. Dare un leggero colpetto al flacone di polvere Riva Silver.

. Versare un misurino di polvere su un blocchetto per miscelazione o
su una piastra di vetro. Richiudere il contenitore.

Versare una goccia di liquido vicino alla polvere gia dosata.
Richiudere il contenitore.

. Dividere la polvere in due parti uguali.

. Mescolare il liquido con una parte della polvere per 10 secondi
utilizzando una spatola di plastica, poi unire la seconda parte di
polvere e mescolare per altri 15-20 secondi.
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PROCEDURA D’APPLICAZIONE:

1. Applicare Riva Silver nella cavita, facendo attenzione a non
inglobare aria sotto il restauro.
NOTA: a 23°C il tempo di lavoro sara di circa 90 secondi (1'30")
dall'inizio della miscelazione. A temperature pil elevate il tempo di
lavoro diminuisce. La continua manipolazione del materiale, oltre il
tempo di lavorazione, causa una riduzione della forza adesiva.

. Applicare immediatamente Riva Coat su tutte le superfici esposte

del restauro.

Fotopolimerizzare per 20 secondi.

Rifinire con le tecniche standard, almeno 6 minuti dopo I'inizio

della miscelazione.

. Applicare un altro strato di Riva Coat.

. Fotopolimerizzare per 20 secondi.

. Raccomandare al paziente di non mangiare per almeno un‘ora dal
termine del trattamento.
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CONSERVAZIONE E SCADENZA:
Non rimuovere le capsule Riva Silver dall'involucro fino al momento
dell'utilizzo.
e Conservare ad una temperatura compresa tra 4°C e 20°C
(39°F — 68°F) per le capsule e tra 4°C e 30°C (39°F — 86°F)
per i kit polvere/liquido.
o Utilizzare a temperatura ambiente tra 20°C e 25°C (68°F — 77°F).

PRECAUZIONI:

Solo per uso professionale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

| suddetti prodotti possono causare in alcuni soggetti delle irritazioni

della pelle. In tal caso, interrompere I'utilizzo e consultare un medico.

Non ingerire.

Non iniettare i prodotti SDI Riva.

Non refrigerare.

Non miscelare la polvere ed il liquido con prodotti vetro-ionomerici di

altre marche.

dAttenzwone: La legge consente la vendita di questo dispositivo solo ai
entisti.

Le schede di sicurezza sono disponibili su www.sdi.com.au oppure

potete richiederle al responsabile nazionale.

PRONTO SOCCORSO:

In caso di contatto con gli occhi (Riva Silver, Riva Coat, Riva Conditioner):
lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle: rimuovere utilizzando un panno o una
spugna imbevuti di alcool.

CONFEZIONAMENTO
Riva Silver Capsule
50 Capsule Riva Silver
Riordino: 8670008

Riva Silver Kit Polvere/Liquido

Flacone da 10gr. (8,9 ml) Riva Silver Liquido
Contenitore da 32gr. Riva Silver Polvere
Accessori

Riordino: 8670508

Riva Silver Ricambio Polvere
Contenitore da 32gr. Riva Silver Polvere
Riordino: 8670108

Riva Silver Ricambio Liquido
Flacone da 10gr. (8,9 ml) Riva Silver Liquido
Riordino : 8670900

M RIVA SILVER

CEMENT SZKLO-JONOMEROWY
WZMOCNIONY SREBREM

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA

Riva Silver to wzmocniony srebrem cement szkfo-jonomerowy
dajacy kontrast w rtg. Charakteryzuje sie doskonata adhezja

do twardych tkanek zeba, stalym uwalnianiem fluoru i Swietnymi
wilasciwosciami mechanicznymi. Riva Silver sprawdza sie w wielu
zastosowaniach klinicznych. Odcien: Jasno Szary.
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WSKAZANIA:

Niewielkie wypetnienia | i Il klasy, wypetnienia w zebach mlecznych,
odbudowa rdzenia (filaru), odbudowy gdzie przeziernosc nie jest
wymagana, ochrona powierzchni korzenia, wypetnienia klasy V w
miejscach gdzie estetyka nie jest istotna, podktad pod wypetnienia
kompozytowe, uszczelniacz bruzd i szczelin, wypelnienia czasowe.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA RIVA SILVER- KAPSULKI

Proporcja proszek/ptyn (g9/9) 0.72/0.13
Czas mieszania 10 sekund
Czas pracy (min., sek.) 1'30"
Wstepne wiazanie (min., sek.) 5'30"

Czas wykoriczenia przy 37°C
od rozpoczecia mieszania (min., sek.)  6'00"

Minimalna porcja/kapsutka 0,15ml

Warunki badania: temperatura (23+1°C), wilgotnos¢ wzgledna
(50£10%) 15O 9917-1 (Cement szklano-polialkenowy

nieprzezierny i nieprzepuszczalny dla promieni rtg). Minimalna
zawartos¢ kapsutki netto: 0.72g proszku i 0.14g (0.12ml) ptynu.

PRZYGOTOWANIE:

1. Oczysci¢ i odizolowac zab.
Uwaga: Opracowac ubytek stosujac techniki leczenia
zachowawczego i odpowiednie instrumenty. Podciecia nie sa
konieczne.

2. W przypadkach gdzie konieczna jest ochrona miazgi, uzy¢
preparatu na bazie wodorotlenku wapnia.

KONDYCJONOWANIE / WYTRAWIANIE:

1. Pokry¢ opracowywana powierzchnie uzdatniaczem Riva
Conditioner i pozostawi¢ na 10 sekund
LU

B

Zastosowac 37% kwas fosforowy Super Etch i pozostawi¢ na 5

sekund.
. Wyplukac dokfadnie woda.
Usuna¢ nadmiar wody. Zachowac wilgotnos¢. Unikad
zanieczyszczenia.
WAZNE: Nie przesusza¢ powierzchni. Powierzchnia powinna by¢
nieco wilgotna.

W

APLIKACJA CEMENTU:
1. Przycisnij tloczek tak, aby zagtebit sie do wnetrza kapsutki.
AZNE: Nie umieszczac kapsutki w aplikatorze, dopoki
zawarty w niej materiaf nie zostanie zmieszany.

2. Natychmiast umies¢ uaktywniona kapsutke w mieszalniku
Ultramat 2 lub dowolnym wysokoobrotowym mieszalniku i
mieszaj przez 10 sekund.

. Szybko usun kapsutke z mieszalnika i umies¢ jg w aplikatorze Riva.

Przycisnij spust aplikatora, tak, aby zmieszany cement szkio—

jonomerowy pojawit sie w koncdwece.

5. Zaaplikuj Riva Silver do ubytku zwracajac uwage, aby pod materiat
nie dostato sie powietrze. UWAGA: Czas pracy w temperaturze
23°C/74°F wynosi okoto 90 sekund (1'30"). Wyzsza temperatura
przyspieszy wigzanie materiatu. Praca materiafem po zwigzaniu
moze uposledzi¢ jego adhezje.

6. Zaaplikuj lakier ochronny Riva Coat na wszystkie powierzchnie

wypetnienia.

Polimeryzuj swiattem przez 20 sekund.

Po uplywie przynajmniej 6 minut od rozpoczecia procesu

mieszania, opracuj ostatecznie odbudowe korzystajac ze

standardowych technik opracowywania.

9. Zaaplikuj kolejna warstwe lakieru ochronnego Riva Coat

. Polimeryzuj swiattem przez 20 sekund.

. Zale¢ pacjentowi powstrzymanie sie od spozywania positkéw

przez godzine od zakoriczenia postepowania.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA RIVA SILVER - ZESTAW PROSZEK/
PLYN:

PRZYGOTOWANIE:

1. Oczysci¢ i odizolowac zab.
Uwaga: Opracowac ubytek stosujac techniki leczenia
zachowawczego i odpowiednie instrumenty. Podciecia nie sa
konieczne.

2. W przypadkach gdzie konieczna jest ochrona miazgi, uzy¢
preparatu na bazie wodorotlenku wapnia.

sw
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KONDYCJONOWANIE / WYTRAWIANIE:

1. Pokry¢ opracowywana powierzchnie uzdatniaczem Riva
Conditioner i pozostawi¢ na 10 sekund
LUB

Zastosowac 37% kwas fosforowy Super Etch i pozostawic na 5
sekund.
. Wyplukac dokfadnie woda.
Usuna¢ nadmiar wody. Zachowac wilgotnos¢. Unikad
zanieczyszczenia.
WAZNE: Nie przesusza¢ powierzchni. Powierzchnia powinna by¢
nieco wilgotna.

W

ZALECANY SPOSOB MIESZANIA PROSZKU | PLYNU

Dozowanie proszku — ptynu: 1 ptaska miarka na 1 krople

Proporcja proszku — ptynu:  0.3009/0.043g (7:1)

Zalecany czas mieszania: 30 sekund

Warunki badania: temperatura (23+1°C), wilgotno$¢ wzgledna
(50£10%). ISO 9917-1 (Cement szklano-polialkenowy
nieprzezierny i nieprzepuszczalny dla promieni rtg) Rodzaj
podtoza do mieszania: papier nie wchtaniajacy wilgoci lub
szklana ptytka. UWAGA: Dla wydtuzenia czasu pracy schtodz
plytke do mieszania. Unikaj kondensacji.

. Zdejmij delikatnie ostonke z pojemnika z proszkiem Riva Silver.

2. Uzywajac plastikowej miarki odmierz i przenies jedna porcje
proszku na plytke do mieszania.

3. Delikatnie odmierz jedna krople plynu Riva Silver i przenies na

plytke do mieszania w poblize porcji proszku. Zamknij delikatnie

pojemnik.

4. Uzywajac szpatutki z tworzywa podziel proszek na dwie réwne
czesci.

5. Mieszaj plyn z czescig proszku przez 10 sekund, a nastepnie dodaj
drugadporc e proszku kontynuujac mieszanie przez kolejne 15-20

sekun

APLIKACJA CEMENTU:

1. Zaaplikuj Riva Silver do ubytku zwracajac uwage, aby pod materiat
nie dostato sie powietrze. UWAGA: Czas pracy w temperaturze
23°C/74°F wynosi okoto 90 sekund (1'30"). Wyzsza temperatura
przyspieszy wigzanie materiatu. Praca materialem po zwigzaniu
moze uposledzi¢ jego adhezje.

. Zaaplikuj lakier ochronny Riva Coat na wszystkie powierzchnie

wypetnienia.

Polimeryzuj swiattem przez 20 sekund.

Po uptywie przynajmniej 6 minut od zakoriczenia mieszania

dokonaj wykonczenia odbudowy stosujac standardowe techniki.

Ponownie zaaplikuj lakier ochronny Riva Coat.

Polimeryzuj swiatlem przez 20 sekund.

. Zale¢ pacjentowi powstrzymanie sig od spozywania positkow
przez godzine od zakoriczenia postepowania.

PRZECHOWYWANIE | POSTEPOWANIE:
Do not remove Riva Silver capsules from their foil packets until
ready to use.

o Store at temperatures between 4°C - 20°C (39°F - 68°F) for
capsules and 4°C - 30°C (39°F - 86°F) for powder liquid kits.

* Use at room temperature between 20°C and 25°C (68°F - 77°F).
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SRODKI OSTROZNOSCI:

Whylacznie do zastosowar profesjonalnych.

Przechowuj w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Kontakt z powyzszymi materialami moze spowodowac podraznienie
skory lub tkanek jamy ustnej. Nalezy wowczas przerwac prace i
zapewni¢ pacjentowi pomoc medyczna.

Do zastosowar zewnetrznych.

Nie podawaj produktu SDI'Riva w postaci iniekgji.

Nie przechowuj w ujemnych temperaturach.

Nie mieszaj proszku lub ptynu z innymi rodzajami czy markami
cementdw szkto-jonomerowych.

Ostrzezenie: Pod rygorem prawa zaleca sie sprzedaz wytgcznie na
potrzeby dentystow.

Certyfikaty bezpieczeristwa materiatu dostepne na: www.sdi.com.au
lub u przedstawiciela regionalnego

PIERWSZA POMOC:

Oczy (kontakt): Przemywaj wodg przez 15 minut i zapewnij pomoc
medyczna.

Skora (kontakt): Usun z powierzchni skéry za pomocg materiatu lub
gabki zanurzonych w alkoholu. Przemyj niezwtocznie woda.

ASORTYMENT:

Riva Silver - kapsutki
50 kapsutek Riva Silver
Kod: 8670008

Riva Silver —zestaw proszek/ptyn
10g (8.9ml) butelka ptynu Riva Silver
32g pojemnik proszku Riva Silver
akcesoria

Kod: 8670508

Riva Silver — pojemnik proszku
329 Riva Silver pojemnik proszku
Kod: 8670108

Riva Silver — butelka ptynu
10g (8.9ml) butelka ptynu Riva Silver
Kod: 8670900

GUMUS ALASIMLI
GUCLENDIRILMIS CAM IYONOMER
RESTORATIF MALZEME

KULLANIM KILAVUZU

m RIVA SILVER |}
R
K

Riva Silver, ideal radyopak, glimus alagimli, cam iyonomer restoratif
malzemedir. Mikemmel dise yapisma ile strekli flor salinimi yapma
6zelligi ve ylksek basing dayanimlidir, Riva Silver genis bir restorative
uygulama yelpazesi icin kullanighdir. Renk: acik gri.

KULLANIM ICIN ENDIKASYONLARI:

Minimal Sinif 1 ve 2 restorasyon, stit disinin restorasyon, yeniden
yapilanmasi gereken kompozit Gizerinde restorasyon, kok yiizey
restorasyon, Sinif 5 restorasyon; estetik gerektirmeyen durumlarda,
kompozit restorasyonlarinda kaide olarak, fisstir restorasyonu ve
gegici dolgular

KULLANMA RIVA SILVER CAPSULES:

Toz / Swvi Orani (g /q) 0.72/0.13
Karistirma suresi (dk, sn.) 10 saniye
Calisma suresi (Dk. sn.) 1'30"

ilk olusum stiresi (Dk. sn.) 5'30"
bitim stiresi 37°C de (Dk. sn.) 6'00"
Minimum kapstil degeri 0.15mL

Test kosullari: sicaklik (23 = 1°C), nem (50 + 10%). 1SO 9917-1
(saydam olmayan cam radyopak polyalkenoate siman). Kapsul

basina minimum net kapsamt: 0.779 toz ve 0.14g (0.12mL) sivi.

HAZIRLANISI

1. Disi temizleyip izole edin.
Standart aletler ve teknikler kullanilarak kavite hazirlanmalidir.
Kavitenin tabani purtzlendirme gerektirmez.

2. Pulpanin korunmasi gerekli ise, kalsiyum hidroksit liner kullaniniz.

SARTLAR / MATLASTIRMA:

1. Kaviteyi Grlizlendirme gerekiyorsa hazirlanan kaviteteye riva
conditioner kullaniniz ve cavitede 10 saniye bekleyiniz veya
kaviteye Super etch %37 lik fosforik asit uygulayarak kavitede 5
saniye bekletiniz.

2. Bol suyla yikayiniz.

3. Eaz\a suyu temizleyip alani nemli birakip, kontaminasyondan
kagininiz.

Onemli: Alani temizledikten sonra tamamen kuru birakmamaya
Ozen gosteriniz. Yuizey parlak olmalidir.

YERLESTIRME PROSEDURU:

1. Pistonu iterek kapstl etkinlestirin.

Onemli: Kapsiilti amalgamator de sallamadan 6nce tabancada

kullanmayiniz.

Hemen Ultramat 2 amalgamator veya baska uygun karistirici icine

kapsult yerlestirin ve 10 saniye sallayin.

Hemen kapsul kaldirin veRiva aplikator igine yerlestirin.

Riva Silver in aplikator ucundan giktigini gérene kadar bastirin.

Riva Silver 1 kavite i¢ine doldurun, hava bosluklarina dikkat ediniz.

Not: Bsalngictaki karistirmadan sonra, 23 © C/74 © F sicakligindaki

%a\|§ma suresi yaklasik 90 saniye (1’ 30° ') olacaktir. Bu sicaklikdan
zlasi, calisma zamanini kisaltacaktir. Eger malzeme cok sicakda

degig‘wrse, yapisma glicli azalacaktir.

Hemen tlim acik alana yiizey koruyucu lak uygulayin.

20 saniye isinlayin.

Kapsull karistirdak sonraki enaz 6 dakika icerisinde, standart

teknikleri kullanarak restorasyonu tamamlayin.

Tekrar Yuizey koruyucu lak strtn.

10. 20 saniye isinlayin.

11.islemden sonraki 1 saat igin hig birsey yenmemelidir..
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KULLANIM RIVA SILVER TOZ / SIVI:

HAZIRLANISI

1. Disi temizleyip izole edin.
Standart aletler ve teknikler kullanilarak kavite hazirlanmalidir.
Kavitenin tabani pirizlendirme gerektirmez.

2. Pulpanin korunmasi gerekli ise, kalsiyum hidroksit liner kullaniniz.

SARTLAR / MATLASTIRMA:

1. Kaviteyi Grtizlendirme gerekiyorsa hazirlanan kaviteteye riva
conditioner kullaniniz ve cavitede 10 saniye bekleyiniz veya
kaviteye Super etch %37 lik fosforik asit uygulayarak kavitede 5
saniye bekletiniz.

. Bol suyla yikayiniz.

. Fazla suyu temizleyip alani nemli birakip, kontaminasyondan
kagininiz.

Onemli: Alani temizledikten sonra tamamen kuru birakmamaya
Ozen gosteriniz. Yuzey parlak olmalidir.

KARISTIRMA SIVI VE TOZ:

[SIN]

Toz-sivi dozaj: 1 damla Toz- 1 damla likit

Toz/sivi orani: 0,3009/0,043g (7:1)

Onerilen karistirma stresi: 30 saniye

Test kosullari: sicaklik (23 = 1°C), nem (50 + 10%). 1SO 9917-1
(translucent olmayan radyopak cam polyalkenoate siman). Pad
ile Karistirma: emici olmayan kagit veya cam. NOT: Soguk cam,
calisma stresini uzatir. Yogunlasmadan kaginin.

. Riva Silver toz kavanozunu aginiz.

. Karistirma ped/cam Uizerine toz bir 6l¢i koyunuz. Kapagi sikica
kapatiniz.

. Karistirma pedi/cam tizerine Riva Silver likit den tozun yanina bir
damla damlatin. Kapagi sikica kapatiniz.

. Tozu iki esit parcaya boltinuz

. Plastik spatula kullanarak tozun bir parcasini likit ile 10 saniye
karistinin,daha sonra ikinci kismi ekleyerek 15-20 saniye karistirin.

YERLESTIRME PROSEDURU:

1. Riva Silver 1 kavite icine doldurun, hava bosluklarina dikkat ediniz.
Not: Baslangictaki karistirmadan sonra, 23 © C/74 © F sicakligindaki
%ah§ma suresi yaklasik 90 saniye (1'30") olacaktir. Bu sicaklikdan
azlasl, calisma zamanini kisaltacaktir. EGer malzeme ¢ok sicakda
deglg\rse yapisma gulicli azalacaktir.

Hemen ttim acik alana yuizey koruyucu lak uygulayin.

. 20 saniye isinlayin.

. Karistirma bittikten sonraki enaz 6 dakika icerisinde, standart
teknikleri kullanarak restorasyonu tamamlayin.

Tekrar ylizey koruyucu lak sariin.

. 20 saniye isinlayin.

islemden sonraki 1 saat icin hic birsey yenmemelidir.
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SAKLAMA VE RAF OMRU:
Riva Silver Kapsdlleri kullanima hazir olmadan ambalajindan
cikariimamalidir.

¢ Kapsdlleri 4°C and 20°C (39°F - 68°F), Toz ve Likit Setini ise
4°C - 30°C (39°F - 86°F), sicakligi arasinda saklayiniz.

e Urtinti 20°C and 25°C (68°F - 77°F) sicakligi arasinda kullaniniz.

ONLEMLER:

Sadece profesyonel kullanim.

Cocuklarin erisemeyecegi yerlerde saklayin

Baz kisilerde cilte tahrise sebep olabilir, bu durumda kullanimi
durdurunuz.

Dahili kullanilmaz.

Sdi Riva Uriinlerine Enjekte edilmez.

Buzdolabinda saklanmaz.

Toz veya likiti Cam iyonomer trinlerin bir diger markasi ile bir arada
kullanmayin.

Dikkat: Federal Kanun bu Grtintin satisini dis hekimleri ile kisitlar.
MSDS www.sdi. com.au veya bulundugunuz tilkedeki
distribttorimtizle temasa gegebilirsiniz.

iLK YARDIM:

Riva Silver, Riva Conditioner veya Riva Coat gozlerle temas etmesi
halinde, bol su ile yikayiniz ve tibbi yardim isteyin.

Cilde temas etmesi halinde, bir bez veya stingeri alkole batirarak
kullanin.

AMBALAJ:

Riva Silver Kapsul

50 x Riva Silver Kapsdller
Reorder: 8670008

Riva Silver Toz / Sivi Kitleri

10g (8.9mL) Riva Silver Sivi Sise
32g Riva Silver Toz sise
Aksesuarlari

Reorder: 8670508

Riva Silver Tozu
32g Riva Silver Toz kavanoz
Reorder: 8670108

Riva Silver Likit
10g (8.9mL) Riva Silver Likit Sise
Reorder: 8670900

M RIVA SILVER

SIDABRO LYDINIU
SUSTIPRINTAS STIKLO
JONOMERINIS CEMENTAS

VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Riva Silver yra idealus rentgeno-kontrastiskas, sidabro lydiniu
sustiprintas stiklo jonomerinis cementas. Riva Silver puikiai
jungiasi su danties audiniais, nuolat i3skiria fluora ir pasizymi
dideliu atsparumu spaudimui, todél tai yra placiai pritaikoma
atstatomoji medziaga. Spalva: Sviesiai pilka.
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NAUDOJIMO INDIKACUOS:

Mazos | ir Il klasés restauracijos, pieniniy danty atstatymas, danties
kulties atstatymas, situacijos, kai reikalingos rentgeno-kontrastiskos
restauracijos, $akny pavirsiy atstatymas, V klasés ertmiy atstatymas
neestetinese situacijose, pamusaliné medziaga po kompozitinémis
restauracijomis, danty vageliy uzsandarinimas (silantai) ir ilgalaikés
laikinos restauracijos.

RIVA SILVER KAPSULIYU NAUDOJIMO INTRUKCLJA:
Milteliy/Skyscio santykis g/g 0.72/0.13
Maisymo laikas (min, sek.) 10 sekundziy
Darbo laikas (min. sek.) 1'30”
Pradinio kietéjimo laikas (min, sek.) 530"
Apdailai skirtas laikas @ 37°C
nuo maiymo pradzios (min, sek.) 6'00"
Minimali dozé / kapsulé 0.15mL
Bandymo salygos: temperatara (23 + 1°C), santykiné dréegmeé
(50 + 10%). 1SO 9917-1 (Neskaidris rentgeno-kontrastiski stiklo
polialkenoiniai cementai). Minimalus neto kiekis kapsuléje:
0.72g milteliy ir 0.14g (0.12mL) skyscio.

PARUOS\MAS
. Nuvalykite ir izoliuokite dantj.
Pastaba: Danties ertme preparuokite konservatyviai, panaudodami
jprasta metodika ir instrumentus. Neigiamy nisy preparuoti nebatina.
2. Jeigu reikia apsaugoti danties pulpa, naudokite kalcio hidroksido
pamusala.

KONDICIONAVIMAS / ESDINIMAS:
1. Ant paruosty pavirsiy uztepkite Riva kondicionieriy ir palikite ant
danties 10 sekundziy.

Ant paruosty pavirsiy uztepkite Super Etch 37% Fosforo ragstj ir
palikite ant danties 10 sekundziy.

. Gerai nuplaukite vandeniu.

. Pasalinkite vandens pertekliy. Danties pavirsius turi likti drégnas.
Stenkités neuztersti danties pavirsiy.
SVARBU: Bukite atsargus ir neperdziovinkite danties pavirsiaus.
Danties pavirsiai turi blizgéti.

[WIN]

PLOMBAVIMO PROCEDURA:

1. Aktyvuokite kapsule, nustumdami stamoklj zemyn, kol jis pasieks
kapsulés korpusa,

Svarbu: Pries maiSydami nepaspauskite aplikatoriaus spragtuko.

. Nedelsiant jdekite Eapsulej Ultramat 2 amalgamatoriy arba bet
kokj kita tinkama maisytuva ir maisykite 10 sekundziy

. Nedelsiant isimkite kapsule ir jdékite j Riva kapsuliy aplikatoriy.

. Spauskite Riva kapsulés aplikatoriaus spragtuka, kol stiklo
jonomero pasta pasirodys per permatoma antgalj.

. Pripildykite danties ertme Riva Silver medziaga, stenkités nepalikti
oro tarpy po restauracija. Pastaba: 23°C/74°F temperatroje
darbo laikas bus mazdaug 90 sekundZiy (1'30") nuo maisymo
pradZios. Jeigu temperatlra bus aukstesné, darbo laikas
sutrumpés. Jeigu medziaga maisysite arba naudosite pasibaigus
darbo laikui, susilpnés medZziagos suriSimas su danties audiniais.

. Nedelsiant ant visy restauracijos pavirsiy uztepkite Riva Coat.

. Kietinkite $viesa 20 sekundziy.

. Praéjus bent 6 minutéms nuo maisymo pradzios, apdailinkite
restauracija, naudodami jprastinius badus.

. UZtepkite dar vieng Riva Coat sluoksnj.

10. Kietinkite 3viesa 20 sekundZiy.

11. Informuokite pacientg nevalgyti bent viena valanda po procedros.

RIVA SILVER MILTELIY / SKYSCIO RINKINIY NAUDOJIMO
INTRUKCIJA:
PARUOSIMAS:
1. Nuvalykite ir izoliuokite dantj.
Pastaba: Danties ertme preparuokite konservatyviai, panaudodami
iprasta metodika ir instrumentus. Neigiamy nisy preparuoti nebatina.
2. Jeigu reikia apsaugoti danties pulpa, naudokite kalcio hidroksido
pamusala.

KONDICIONAV\MAS / ESDINIMAS:
. Ant paruosty pavirsiy uztepkite Riva kondicionieriy ir palikite ant
danties 10 sekundziy.
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Ant paruosty pavirsiy uztepkite Super Etch 37% Fosforo ragstj ir
palikite ant danties 10 sekundZiy.

. Gerai nuplaukite vandeniu.

. Pasalinkite vandens pertekliy. Danties pavirsius turi likti drégnas.
Stenkités neuztersti danties pavirsiy.
SVARBU: Bukite atsargUs ir neperdziovinkite danties pavirSiaus.
Danties pavirsiai turi blizgéti.

SKYSCIO IR MILTELIY MAISYMAS:
Milteliy-skyscio dozavimas:

[IN)

1 nubrauktas kauselis
milteliy ir 1skyscio lasas
Milteliy-skyséio santykis: 0.3009/0.043g (7:1)
Rekomenduojamas maiSymo laikas: 30 sek.

Bandymo salygos: temperatara (23 + 1°C), santykiné dréegmé
(50 +10%). 1SO 9917-1 (Neskaidras rentgeno-kontrastiski
stiklo polialkenoiniai cementai). MaiSymo lentelés tipas:
neabsorbuojanti popieriné arba stikliné lentelé. PASTABA: Jeigu
norite prailginti darbo laika, medziaga maisykite ant atsaldytos
stiklinés lentelés. Venkite kondensacijos.

. Svelniai ranka patap$nokite stiklinj Riva Silver indelj.

. Pasemkite vieng nubraukta kauselj milteliy ant maisymo lentelés.
Tvirtai uzsukite dangtelj.

. Ant maisymo lentelés saha paruosty milteliy atsargiai isspauskite
viena Riva Silver skyscio lasa. Greitai ir tvirtai uzsukite dangtelj.

. Padalinkite miltelius j dvi lygias dalis.

. Naudodami plastiking mentele 10 sekundziy maiykite skystj
su viena milteliy dalimi, tada pridekite antra milteliy dalj ir vel
maisykite apie 15 - 20 sekundziy.
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PLOMBAVIMO PROCEDURA:

1. Pripildykite danties ertme Riva Silver medziaga, stenkités nepalikti
oro tarpy po restauracija. Pastaba: 23°C/74°F temperaturcje
darbo laikas bus mazdaug devyniasdesimt sekundziy (1'30").
Jeigu temperatira bus aukStesné, darbo lajkas sutrumpes. Jeigu
medziaga maisysite arba haudosne pasibaigus darbo laikui,
susilpnés medziagos surisimas su danties audiniais.

. Nedelsiant ant visy restauracijos pavirsiy uztepkite Riva Coat.

. Kietinkite Sviesa 20 sekundziy.

. Praéjus bent 6 minutéms nuo maisymo pradZios (pradinio kietéjimo
laikas), apdailinkite restauracija, naudodami jprastinius badus.

. UZtepkite dar viena Riva Coat sluoksnj.

. Kietinkite Sviesa 20 sekundziy.

. Informuokite pacienta nevalgyti bent viena valanda po
proceduros.

~Nou bwN

SANDELIAVIMAS IR TVARKYMAS
Neisimkite Riva Silver kapsuliy i folijos jpakavimy, jeigu nesate
pasiruose medziagos naudojimui.

¢ Kapsules saugokite patalpoje, kurios temperatdra yra tarp 4° ir
20°C (39° - 68°F), o skyscio ir mi\te\iq rinkinius tarp 4°C ir 30°C
(39°F-86°F).

¢ Naudokite kambario temperatiroje tarp 20° ir 25°C (68° - 77°F).

ATSARGUMO PRIEMONES IR LAIKYMO TERMINAS:

Skirta darbui tik specialistams.

Saugokite nuo vaiky.

Anksciau idvardinti produktai kai kuriems Zmoneéms gali dirginti oda.
Tokiu atveju i$ karto nutraukite medziagos vartojima ir kreipkités
paga\bos; ydytoja.

Neskirta wdglmam vartojimui.

SDI Riva produktai neskirti injekcijoms.

Neuzsaldykite medziagos.

Milteliy arba skysc¢io nemaisykite su kity gamintojy stiklo
jonomeriniais produktais.

Ispéjimas: Valstybes jstatymai leidZia parduoti Sia medZziaga tik
gydytojui odontologui.

MSDS 3saugcs duomeny) dokumenta galima rasti interneto tinklapyje
www.sdi.com.au arba susisiekus su atstovais jasy salyje.

PIRMA PAGALBA:

Jeigu Riva Silver, Riva kondicionierius arba Riva Coat medziagos
patekty j akis, gausiai plaukite vandeniu ir kreipkités j gydytoja.

Jeigu medziagos patekty ant odos, nuvalykite audiniu arba kempine,
suvilgyta alkoholiu.

IPAKAVIMAS:

Riva Silver Kapsulés

50 x Riva Silver Kapsuliy
Pakartotinis uzsakymas: 8670008

Riva Silver milteliy / skyscio rinkiniai

10g (8.9mL) Riva Silver skyscio buteliukas
329 Riva Silver stiklinis milteliy indelis
Priedai

Pakartotinis uzsakymas: 8670508

Riva Silver milteliy papildymai
329 Riva Silver stiklinis milteliy indelis
Pakartotinis uzsakymas: 8670108

Riva Silver skyscio papildymai
10g (8.9mL) Riva Silver skyscio buteliukas
Pakartotlms uzsakymas: 8670900
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(Non translucent radiopaque glass polyalkenoate cement).
Minimum net contents per capsule: 0.72g powder and 0.14g
(0.12mL) liquid.
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Riva Silver Capsules
50 x Riva Silver Capsules
Re-order: 8670008

Riva Silver Powder/Liquid Kits

10g (8.9mL) Riva Silver Liquid Bottle
329 Riva Silver Powder jar
accessories

Re-order: 8670508

Riva Silver Powder refills
32g Riva Silver Powder jar
Re-order: 8670108

Riva Silver Liquid refills
10g (8.9mL) Riva Sllver Liquid Bottle
Re-order: 8670900

Accessories
- Riva Coat
- Riva Conditioner
- Riva Applicator 2



